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DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA)

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 17/12/2021 11:46

MUESTREADO POR: LABORATORIOS ABC (MERIDA)

MUESTREADOR: JESUS ANTONIO AGUILERA ROSAS

MATRIZ: AGUAS SALOBRES Y MARINAS / MAR

OBSERVACIONES DE MUESTREC: NINGUNA

DATOS DE RECEPCION DE LA MUESTRA
FECHA Y HORA: 17/12/2021 16:59 No. FRASCOS: 2 PRESERVACION ADECUADA: NO
OBSERVACIONES: CLIENTE AUTORIZA INGRESO Y ANALISIS SIN TEOSULFATO EN BASE A MANUAL OPERATIVO DE COFEPRIS

DESCRIPCION: NINGUNA

RESULTADOS DE ANALISIS DE CAMPQO

AA | PARAMETRO METODO UNIDADES | RESULTADO D LDM LPC | ANALIZADO |
ANALITICO | FECHA | AN

313 |pH EN CAMPO | NMX-AA-008-SCFI-2016 |  upH | 8.0 | 1 } NA | NA | 171221 | ARJ

| 313 ITE_MF'ERATURA EN CAMPO | NMX-AA-007-SCFI-2013 | C | 27 [ _[ - NA { NA { 17/12/21 | ARJ.

RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO

AR PARAMETRO METODO UNIDADES = RESULTADO D LDM LPC | _ANALIZADO |
| ANALITICO | | | FECHA | AN
111 |ENTEROCOCOS POR SUSTRATO | NMX-AA-120-SCFI-2016. NMP/100 mL <10 ‘ 10 i NA 1.0 18/12/21 ’ MPI
CROMOGENICO DEFINIDO APENDICE Il |
313 |ESCHERICHIACOLI(NMP) NMX-AA-042-SCFI-2015 | NMP/10OmL | 93.0 7|7 K | NA 30 | 177221 | sAl
| OBSERVACIONES ANALITICAS: NINGUNA

En la Golumna AA se indica la clave que liga con el laboratorio que realizé la prueba y el reconacimiento legal que lo ampara (ver apartado Reconocimientos Legales)
Versién 31.5
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No. DE ORDEN:1212418

No. DE LABORATORIO: 12124181

INFORME DE PRUEBAS FOLIO: 1881760

FECHA DE EMISION: 29/12/21
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LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. / Sucursal Mérida
Intertek + ABCAnalific | Regién Sureste - Laboratorio Mérida, Yucatan

AV. XCUMPICH No. 500 POR 20A Y 20B, COL. XCUMPICH, C.P. 97204, MERIDA, YUCATAN.
Tels. (09) 2281-4141 e-mail: lababc@labsabe.com mx Pagina Web: www.labsabc.com mix

NOTAS EXPLICATIVAS PARA MEJOR INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
LDM: Limite de Deteccion del Método LPC: Limile Practico de Cuantificacion. Entiéndasa que para los Métodos No Instrumentales el valor de la columna LPC
corresponde a la Cantidad Minima Cuantificable (CMC) D: Dilucién efectuada ala Muesira NA: No Aplica AA: Prueba Acreditada o Aprobada (ver Tabla:
Reeonocimientos Legales) AN:Clave del Analista que realizd la prueba ND: Significa que el resultado del analito es un valor menor al expresado en la celda LDM
o0 en su defecto, al exprasado en la columna del LPC. Otra forma de expresion es <LDM 6 <LPC  NE: Analisis No Efectuado. B.S.:Base Seca
- Para calcular la Canfidad Minima Detectable en la muesira analizada, se debe multiplicar el LDM por la dilucién efectuada (D)
- Si el resultada es mayor que el Limite de Deteccidn del Método (LDM) y menor que el Limite Practico de Cuanlificacion (LPC), debe ser tomado como estimado
- En los casos en los que se reportan métodos alternos estos han sido Aulorizados por la dependencia correspondiente y de acuerdo al Art. 49 de la LFMN.
(I) El anlisis fue realizado con el Método Extranjero (EPA, ISO, SM, ASTM, eifc) que se indica, el cual es un Mélado Alterno al Método Nacional (NMX o NOM).
El reconocimiento de este Método Alterno por las auloridades compelentes se indica en la columna AA.
- Los valores de las Incertidumbres Expandidas de cada uno de los paramelros reportados en este informe se encuentran a su disposicién previa solicitud.
- Para el caso de superficies vivasfinertes y medio ambiente, el métoda reportade corresponde al procedimiento aplicado para la determinacion analitica.

DECLARACIONES

- Esle Informe de Pruebas no podra ser reproducido parcialmente sin la aulorizacion previa y por escrilo de un Representante Legal de Intertek+ABCAnalitic.

- Los resultados de las pruebas reportadas fueron realizados con los métodos y procedimientos aqui asentados, y solo afectan a la muestra somelida a prueba.
ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS EL COMPROMISO DE INTERTEK+ABC ANALITIC CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES
UNIDAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y ANTI-CORRUPCION. EN ESTE SENTIDO LE SOLICITAMOS DENUNCIAR A LA
BREVEDAD POSIBLE CUALQUIER SITUACION QUE USTED CONSIDERE QUE ATENTE CONTRA ESTOS PRINCIPIOS Y QUE DERIVE DE LAS OPERACIONES
DE ALGUN COLABORADOR DE NUESTRA ORGANIZACION O ALGUN TERCERO RELACIONADO AL PROCESO DE PRESTACION DE NUESTROS SERVICIOS.

LA DENUNCIA PODRA HACERLA AL CORREO ELECTRONICO: denuncias@abcanalitic.com

Q.. JAVIER ENRIQUE SAKCHEZ GHAVEZ
GERENTE DE OPERACIONES RATORIOS ABC — MATRIZ

En la Columna AA se indica la Elave que liga con el laboratorio que realizé la prueba y el reconocimiento legal que o ampara (ver apariado Reconocimientos Legales)
Versién 31.5
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INFORME DE PRUEBAS

No. DE ORDEN:1212418
No. DE LABORATORIO: 1212418-1
FOLIO: 1881780
FECHA DE EMISION: 28/12/21

Pagina 3 de 3 MEXICO
RECONOCIMIENTOS LEGALES (Actualizada al 19 de Noviembre del 2021)
TR A LABORATORIO QUE REALIZO LA PRUEBA ¥ No DE ACREDITACION, APROBACION Y/0 AUTORIZAGION

iacion 2011

¥ ANALISIS. SA DE CV - Laboraiorio Matriz, Deisgacion Alvaro Obregin, Ciudad de México.

1 28 - Rama Agua
1 2011-08-01 - Rama Alimanios
Gn 2011-05-23 - Rama Besiduos
2 ¥ ANALIGS, SA DE CV - Laboratorio Tlaquepaque, Jallseo:
citn 2011-08.08 - Rama Agua
3 C QUIMICA INVESTIG Y ANALIS!S, BA DE CV - Laboratorio Mérida, Yucaian.

N AG.04 Fecha de &crsditaciin 2014-02

25 - Rama Agua

Cindar de México

4 | LABORATORIO FERMI, SA DE CV - Lab
ariilacidn N A-0252-020/12 - Fecha de Acredita

16 - Rama Alimentos

@RIO FERMI, S.A. DE C.V. - Laborai

35 A i adalupe, Nueve Ladn.
Acreditacion N° A-188-016/12 - Fecha de Aciedi 012-12-1

214 - Rama Alimerdos

5 | LABI "'-"ATQWJG';:'? BC ?LDHMICA INVESTIGAC ShSA DE CV - Laboiaionio Tijuana. Baja Califormia:
! -01

CION Y ANALL
3.012/11 - Fecha de A reditaciin 2011-09-01 - Rama 4gua
RICIS QuUIMICA INVESTIG ¥ ANALISIS, SA DE CV - Labaoralonia Guadalupe, Nueva Ledn,
018i11 - Fecha de A acion 2011-08-14 - Rama Agua
NE R.0581.02211 - Fecha dé Acredilacion 2011-08-00 - Rama Busiduos

27

* Laboral
por ems, a.6. 2
publicadas en la plging de la sifi dad.

SA. DE CV - Laboratorio M , Nugyo Lerin,

No. FF-0020-001/12 - F: n 20 2-24 - Rama Fuenies Fijas.
! i 02.97 - Rema Ambienie Lal

8.25 — Asea Flujo, Se ¢

21

idn por gade de la DGN

.
SA DE CV- Laboratono Maliig, De
0 2011-05-18 - Rama Agua

INTERTEK TESTING SERVICE,
20 | Acrsditaciin N* AG-128-051/

fi1 - Fecha de Acredils

apoizaico, Curdad de México

RATORIO FERMI, SA DE GV - Laboralono Tlaquepanue, Jalisc:
acitm N° A-1001-104/19 - Fecha de Acreditaciin 2018-03-04

37| :

- Rama Alimentos_ (bajo la norma NMYX-EC-1702% IMNC-2018 {ISCAEC 172

Acreditaciones olorgadas por 1a Enlidad Mexicana de Ac
"Requisitos Generales para fa &

n, AC bajo la
ia de Laboraio

NMX-EC-17C25-IMNC-2018 (ISOAEC 172
de Ensayo y Calibracion”

2

a1y

iz, Ciudad de Mésico "

7
1-07-02 al 2023-07-08 Fama Alimenios
COMISION FEDERAL “ ABCGRATGRID FERML SA DE CV - Laboral dad de Mésico."
PARA LA ECCION 8 | Tareerm Autorizao como Laboratorio de Prusbas - Aulanzaciin N° TA-46-21 - Vigencia del 2021-07-08 al 2023-07-08 - Rama Alimentos

CONTRA R
SANITARIO
(COFEPRIS)

9 | LARCRATORIO FERMI, S4 DE CV - Laboalorio Mérida, 'Wucals
Aulotizacon vencida, en espera de inciar su process de rendvar

38 | LABCRATORIO FERMI. S& DE CV - Laboral

Tiaquepaque. Jaliscn:

1-10-31 - Rama Alimenlos

Teicaro Autnrizade como Laboraiono de Prus Audnrizacitn N° TA- 28-18 - Vigencia del 2019-10-21 al

11 LABORATORICS ABC QUIMICA INVESTIG Y ANALIZ S SA DE CV - Laburalonin Maliiz, Delegacitn
ari6n N* CNA-GCb-2744 - Vigencis del 2021-02-12 a] 2023-02-12 - Rama Agua

Alvaro Chisgin, Ciudad de Maxicn.

R R BC QUIMICA INVE:

12 | LoE 4 i 515 SA DE GV - Laboratono Tianuepaque, Jaiisco:
Aprotiacidn N* CNA 2082179 - Vigencia del 2 2023.00-21 - Rama Agua
COMISION NACTONAL 13 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIG: $Y AMALI SA, DE CV - Labaratorio Mésda, Yucalan:
DEL AcliA Apioia Ne G 3042312 - Vigendiz 21-10-18 al 10-18 - Rama Agua
(CONAGLIA) LABOR RIOS ABC QUIMICA INVESTIGAC 1IN ¥ ANALISIZ, SA DE CV - Labwraloiio Tijuana, Bsja California:

14 Aprobaciin N* CNA-GCA-2253 - Vigencia de! 2021-02-18 al 3.18 - Rama Agua

28 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIG ON Y ANALL
Aprobacion N° CNA-GCA- - Vigeneaa del 2021-03-11 al 2

$2 DE CV - Laboraiorin Gusdalupe, Nuevo Ledn:
11-02 - Rama Agua

30 INTERTEK TESTING SERVICES DE M
Aprobacion N* CNA-GC 22225 - Vigencia dal 2020-12-14 al

12-14 - Rama Agua

ExICO, SA DE CV - Lahoralorio Matriz, Deiegaridn Axcapotzaico - Ciudad da México
5

SADECV-Lat

LABCRATORIOS AEC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALY

Fijas
1 de Fuenies Fijas

Aprotacion N* PEPA-APR-LP-FF- 118 - Fecha de aprobacidn 2018-08.21 Rama Fuent
Aprobacitn N* PFPA-APR-LP-RLII 72018 - Facha de aprbacin 2018-01-22 Rama Rul

Aprobacidn N* PFPA-APR-LP JME:2017 -, Vigencia dol 2017-07.28 al 202 log (Miesiren)
16 | Aprobac A-APR-LP- 17 - Vigencia del 2017-07-28 al 2021-07.2/ (Mueslreo)
Aprob \PR-LP 917 - Por la norma NOM-004-SE NAT-2002, Vigencia del 2017-07-22 al 2021-07-2¢ - Ladas y Binsdiidos (Muestreo}
B . Aprobad APR-LP 017 - Vigencis 2017-08-15 al 2 5-15 - Rama Peaiduns y Suelos (Andlisis)
PAOCURADURIA FEDERAL Aprobacian N© PFPA-APR-LP /2017 - Vigeneia 2017-06-15 al 2021-08-15 - Rama Suelos, Lodos y Biosdlidos (Andlisis)
o
o) 22 | GAMATEK, SA DE CV - Laburalario Matriz - Moniertey, Nuso Ledn:

2 INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXC0, SA DE CV - Laboraiorio Mafriz - Ciudad de M
Aprobaciin N® PFPA-APR-LP-R3-010-AMR

0

21 - Vigencia del 2021-08-02 ol 2025-08-03 - Rama Susios. Residuns Lodos y Binsdiidns

ALISIS SADECV

aralono Matriz, Cludad de Mésico,
0207 al 20220

17 | LABORATORIOS AEC QUIMIGA INVESTIGA!
Ragisiro N* PADLA ICDMYCAOARIAAR - Vigeni

PALRON DE LABOS

-~ Noima NADF-015 AGUA. 2008 - Rama Agua

GAMATEK, S& DE CV - Lat
Registca N* PADLA/CDMX
24 | Regisiro N* PADLAICDMX
Registio N° PADLA/CDMX
Reqisiro N* PADLA/COMX/C

ay, Nusvo Ledn
0-11-16 al 2
-11-16 al

AMBIENTALES DEL
DE LA CIUDAD DE ME

A

-11-16 - Norna NOM-085-SEMARNAT-2011 - Rama
/ 1-16 Norma NADF-004-AMBT-2004 Rama Vibracones Me A
/O14/EC! - Vigencia de! 2021-06-11 al 2-11 Norma NADF-018-AMBT-2016 Rama Equipes de
/014/RD - Vigeneia del 2021-04-10 al 2022 04-10 Norma NaDF-003-AMBT-2013 Rama Emisi

asde O

NEs SONas

ambusiiin

jamento Indirecto

AIERNOS STAD LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGAC 1ON Y ANALL SA DE GV - Lahoratoio Matriz, Giudad de México
"”RSE“E}EE.L-.S” 00 18 | Regisino N MEX/QROREDLARAEA/MER/2012-2013 - Vigeneiz del 2012 24-01 al 2013-04-01 - Rama Fuenies Fijas
Y QUERETARD Los Galiernos del Eslado de México y Queréiara no han vuello a publicar una Convacalona para formar parte de la R=d de Laboratorios
e ~ Ambienit La (itima Convocaloria fue =1 20111 1-29. Se descannce 5139 emitid bna nueya Sonvocstoia

GOBIERNG DEL ESTADO 20 | LABCRATORIS ABC QUIMICA INVESTISACION ¥ ANALISIS, $A DE CV - Labuoratorio Tijuana, Baja Califoria:
DE EAJA CALIFORNIA Registro No. SPA-LAMB-002/04 Vigencia del 2021-02-16 & la prinma convocsiona - Rama Fuenles Fijas y Agua
= GAMATEK, SA DE CV - Laboraiario Matriz - Monierney, Nuevo Ledin

SECRETARIA DEL TRABAJO 23 | Apmbacion N* LPSTRS-229/17 encia 3 parlir del 2017-02.24 Agentes Flsicos Ambisnte Laboral

Y PREVISIGN SOCAL

016 - V

jgencia a parlic del 2018-03-22 Agentes Quimicos Ambignie Labaral

QRIDS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANAL

SA DE CV - Lahoralorio Sucursal - Manleney, Nueva Laon.

=iia sa
AGUAS DE SALTILLO # 1413030 Vigenuia J=) 2020 02-01 al 2021-01-31 - Rama Agua
RAMGS ARIZPE 28 BOBATORIOS ABC QUIMICA INVESTI TN Y ANALIZTS, SA DE GV - Laboraloro Sucursal - Monterray, Nusyo Ledn
ek Registio No. PS-D1-LAB-16 {2019) Vigencia del 2018-02.20 af 2020-91-31 - Rama Agua

J!’XL‘;Q’J’,EZ}Z’“SS? -{‘L’;’—‘i‘: ¥ 44 | LABORA (15 ABC QLIMICA INVESTIGACION Y ANALIS|S, SA DE GV - Lahoratorio Malriz, Giudad de México:

CIUDAD JUAREZ, CHIHLIAZIA Regisiro N° JMAS LEA-013:21 - Vigencia de! 2021-01.2¢ al 20220125 - Rama Agua

JUNTA MUNICIPAL DE AGi/A Y 35 LABMSATORIOS ABC QUIMICA, INVESTI WM Y ANALIZ'S, S.4. DE C.V. - Laboraiorio Matriz, Ciudad de Mésico
SANEAMIENTO DE CHIHUAHLIA, Registio Rama de Agua No. JMA-PSMA-824.00 - Vigencia 2020-12:09 al 2021-12-08 - Muesirea y No. JMA-PSAL-024-100

CHIHLIAHLIA - Vigeniia del 2020-12-08 al 20211208 - Andlisis

A Pruebz no acredilada ni sulorizada o
marcados an nuestio Sistema de Gesliln de Calidad, R

wsahilidad Social y Te

hadz por alguna institucitn o deperdendia sin embergo el andiisis se realiza de acusido & los rec
ngia, el cual astd hasado en |a Norma NMY-EC-17

inmenios

IMNC-2018,

= B Parametm que por Ser una preparacion de mueslia o requiere ser aceeditado. ni aprobado o aulor
iniemos tanio de la ema a.c., ©

de avuerdo oon los pr
o las respactivas depandencias gubemameniales. Estas reparaniones 5on paite del proc

c El resultadu reporiado en 24le o 1 metro proviens de un chiculo que

en I8 mussita. No se indica ningdn reconocrmiento ya que esio apiiv

arametras que sl fueron analizados

D | Pruebs realizada por un Laborata staimo

En la Columna AA se indica la clave que liga con el laboralorio gue realizé la prueba y el recanacimiento legal que lo ampara (ver apartado Reconocimientos Legaies)

Versién 31.5
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QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. de C.V.

intertek + ABCAnalitic

-

HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA

|

[ FapMz2 |

CONDICIONES FISICAS DEL PUNTO DE MUESTREO (limpieza, seguridad, etc):

RESPONSABLE DE MUESTREO:
TECNICO(S):
SITIO / IDENTIFICACION:

EMPRESA : MUNICIPIO DE PROGRESO

No. DETERMINANTE:

JESUS ANTONIO AGUILERA ROSAS

JAVIER ALFREDO ZARAGOZA ALVAREZ

O.M.:

EGC125238/AGS

FECHA DE MUESTREQ:

MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON 8OMERO FRIAS BOBADILLA)

1714202021 11:46

PLATA DEL MALECGN TRACIONAL, SE OB SERVA AREA LIMPIA

INDIQUE LA FORMA PROPUESTA DE LA TOMA DE MUESTRA:

SE COLECTAN MUESTRAS A 30 CM DE PROFUNDIDAD DEL ESFEJO DE

AGUA, SE REALIZAN MEDICIONES DE PARAMETROS DE CAMPO, LAS MUESTEAS SE PALSERVAN FISICAMENTE EN SITIO

[ TEQUIPQ EMPLEADO 5 i ]
PARAMETROS MARCA WMODELO SERIE No. No INVENTARID i
PH-TEMPERATURA HESNA Hizg190 Oare0m 0 ABECP-1005 OK

=s lerricas para la evaluacion de l2 pendiente practica def equipa ufilizads enla medicion de pH, er el TA-S3.

CALIBRAGION Y COMPROBACION DEL EQUIPG ANTES DE SALIR A CAMPO

SOLUCIONES DE REFERENCIA EVALUACGION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL EQUIPO PARA pH |
FECHA: 17/12/2021 HORA: 0938 EQUIPO TIPO 1: Con medicion de pendiente
Vaor Medoo Cruenc oe Ressfazo
Ceaera de Pancerts Yecda Pendwria Teieice Eficanca | Fuarce qus astabiecs Crienc
Feche de {uSicm @ 25°C/ Rossrasa /s 5 C) VL - N Acaptacdn 5 (Acetado
Sohicate Marca Casucnd o U@ 25y | A0 [ aceciatyy | THLPHEZ Q. | VA G IVEL) | Skl (B e o0 Acapipciin, Rectazado) |
[valce norural) p wal oz |IUSHG| o 4
",": 2 5°C) p— ¥ | NMY-AADDS.SCF
O 68 35 -59.16 95,63 95 ACEPTADA
o S - - = - - - —|  FesmicanTe
I =
Buffer pH:4 ‘:“" *0) FERMONT 18082023 124143 400 £003 | ACEPTADA EQUIPO TIPO 2: Sin madicion de pentients
Buffer pH 7 {upH § 25 C) = St
e U ) FERMONT a0z Janse2 7.00 coon | aceetana | Peenin | mwaiie Lol o pcngn | £t Blackoss |- SUTO08 | pinriy cue seistince | SIS
7 twtugee | (mviien @ / Aceptacon {Acectadn
8 Cr sC %) Mhirema (W) | Maoma (%] Crignc do Aceptacite | o R
Buffer pH 10 wpH 2 22 3) i = A ! T %r echarasy) |
10,01 FERMONT 26082023 132442 1001 +0.03 ACEPTADA
Gira _ _ _ _ - - -58.16 - — -— -—| FABRICANTE -—
“En o ca%0 de oquipus que durante ta calibracion no simoyen o valor madida. of resuliade de 13 callbreciin 32 cor wSurard como Aceplada, ' Dalos proporcionados por el fabricante del equipo.
siempre y cuando =f squips Na anuje un sror dursnle ta calibracdin,
| COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO ANTES DE SALIR DE CAMPO CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO*
FECHA: 1742i2021 HORA: Criterio para la verificacion de pH
Valor Meddo de Temparaiura ['C) -Cada uno de los 3 valores de la verificac
| Vaior Madido pH (UpH ) 28 °C) registrar con 2 decimales regisiras oon 1 decmal Cumpte Crenios o¢ | deberd diferit £0.05 UpH (@ 25°C con res;
| Pardmetro Valor Madeso G.E. (sSem @ 25°C) regratrar an nimars snter weleactn®  Hvalor nominel de fa soluciin buffer.
| 1 2 3 PROM g c) | TP E’;ﬁw {5t/ NO) _El valor entre las medicionss realizadas no debers de
| T 2 3 i exceder de 003 UpH @ 25°C entre ellas,
CE. = = = - e - - —F - — Criterio para la verificacidn de C.E.
pH 4 4.00 400 a.00 250 250 250 250 04000 251 CUMPLE -Cada uno de los 3 valores no deberd difenr en & %
de la incedidumbre de la solucitn utilizada paa la
pH7 7.00 7.00 7.0 25.0 2541 251 251 -0.4000 252 CUMPLE calibraciin.
pH 10 1000 4000 10,01 252 252 252 252 0,000 253 CUMPLE |l valor entre las mediciones reafizadas no deberd
wrceder de 5 % del vator nominal de 2 salucitn,
[elioH —_ —_ — p— . - — s e -

NOTA: Lat soluciores utiizadas para la verific

de! equips son las mismas que las ulilizad

ra la cafibracidn def memo.

CALIBRACION ¥ COMPROBACION DEL EQUIPO EN CAMPO

SOLUCIONES DE REFERENCIA EVALUAGION DE LA PENDIENTE PRAGTICA DEL EQUIPO PARA pH i
FECHA: 171422021 HORA: 11:15 EQUIPD TIPO 1: Con medician de pendiante _l
Vaior Kadido Crieno de Ranitaso
Criterko B¢ Perdiente Mecucly Pendeniy Teonca Efcsrca Fusnis Gue setatiece Criers | | |
Fecha e (uS%em @ 25°C/ Ressaco ey 25°C P o Acaztacon Acsotacien (Acaptade | |
Sakucior Marca Caduciciad Lote UpH § 25°C) Aosplacsar (Aceptada S 20 imyiipH @ 25°C) | B (%! (%) ve Recharsss) |
e X (Sa/mmne) regatrw oon 3 iup@ Rechazada)’
Secanaies 0 x | nwxanpoesce |
-8835 §2.16 a8 63 95 ACEPTADA
- - = — - —_ —_ FABRICANTE
i g 25" .
Bufter ot 4 Ler 3 FERMONT 1510873023 121143 4m £003 | ACEPTADA EQUIPO TIPO 2: Sin medicin de pendisnte
Buff T (Uphi 3 Z5°C)
uffer pH (; 18 FERMONT 1ioazoz3 130542 700 £003 | AcEpTans |PaaMn | Pedli oo vedncal Ef. Slectude | EX Elacirado C00e | oy i gainiiece | ieScbace
| .n\;_e: ‘z::: o ™) Mirema (%7 | Maama (%[ : “ Crierc de Aceptacion St |
Buffer pH 10 nipH @ 257 ~ r 3 P — - »C e %7 a )
10.01 FERMONT 26/08:2023 132442 10.01 0035 ACEPTADA
Tira — - 5016 - - - — | FABRICANTE .
“Enel caza de equipes que durante 'a calibrciin no arrojan 2! valor medida, el resutado de 1a calibracin se considerard como A epiada, ' Dals proporconades por el fabricarte de! squipo.
sempre y cusndo of squips o amue un eror duranis fa zalibracion.
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LABORATORIOS -

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. de C.V.

ABC

intertek - ABCAnalitic

HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA

F-IPM2-4

SITIO / IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA) O.M.: EGC125238/AGS
COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO EN CAMPO CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO"
FECHA: 17322021 HORA: 11:16 Criterio para la verificacién de pH
Vil Madido de Termperatura (*C) -Cada uno de los 3 valores de la verifica
| - Vise bhncido g (UG- 1 25°C) Fagiiyer O3l 2 ductinted e coh § oeomal Curmpte Citarion e [daber diferic £0 05 UpH @ 25°C con 1=
et ] | (Y Sor it .S (METHN S ST e S T ey wefeacen® | yalor nominal de 12 solucion buffer,
[ 2 3 1 2 3 PROM Emor ) |00 fre (811 NO) -El valor enire las madicones resiizadas no deberd de
2 excader de 003 UpH @ 25°C enire allas.
C.E. - - - - - - — — —_— —_ Critario para la verificacion de C.E.
oH 4 400 400 401 25.1 252 252 252 -0.1000 253 CUMPLE  [-G#da uno da los:3 valores no deberd diferir en 2 —%
de la incertidumbre de la solucidn utilizads pers la
pH 7 699 7.00 7.00 252 252 252 25.2 -0.1000 253 CcumpLE  |cafibracidn.
pH 10 1000 10.00 10,0 252 2873 251 2513 04000 254 CUMPLE -El valor enlre las mediciones reafizadas no doberd
- i excader de 5 % del valor nominal de la solucidn,
Otra: — — - — — — —_ — — —
NOTA: Las saluciones utiizadas para la verificacion del equipe son las misres que las ulizadas sara la calibracion de! memo.
E RESULTADOS DE CAMPO |
TEMPERATURA (*C) H {UpH @ 25°C) comn:ﬁm;n;ﬁ;:mm\ MATERIA “5:2’;‘&_ TEMP.
HORA registrar oon 1 decmal regastrar 200 2 Gecirmaied 23 2 FLOTANTE ion) COLOR OLOR AMBIENTE {C)
| (himny —- SN SE R ( ! ) | APARENTE | APARENTE | rwgestar con |
Prasants decinal
1 2 3 Prow | grrom | TSR ] 2 3 1 2 L] ) vt
11:46 27.3 271.3 273 273 -0.1000 274 7.95 7.96 7.97 —r —_ - - — INCOLORD INCIDICHA 304
NOTA1: E] prorrardic de 1 loct 188 de pH y Cardluctivsad s realizan en of sstama automdtics de cileulo,
NOTAZ: Para eorusteided ainctrica, ol valor mdila an iac tres lachuras no Uebard de ascwar 25 3 ontre olas,
! VERIFICACION DE MUESTRA CONTROL
| SOLUCIONES UTILIZADAS MEDICION DE MUESTRA CONTROL
: Vaicr Meciio pH {UpH @ 26°C) Valor Madiio de Temperatura ("C) |
{ regisrar con 2 decimales regitrar con 1 decmal Cumple |
| Mo Vertficazitn Schickos Marca Loke FECHA | HORA Valor Meido C.E (1Skm 3 25°C) Tome | CAes 00
i [waor nominad) (ogfmmima) | {Hhimm) eI 81 FUTSTD erters . 2 1 [ verfracnr® |
oM "cy BNy |
2 3 'c)
Buffer pH (upt @ 24°2)
1 B (UF‘R:R 1 JTBAKER Ba2wa3 1722021 11:45 7.00 7.00 7.00 256 256 257 258 ~0.7000 257 CUMPLE
Buffes pH (UpH @ 28°C)
Buffer pH (UgH @ 28°C)
Buffer pH (uph &
Buffer pH fupt g 25°<)
Buffer pH (ugt @ 25 <)
; SIdCE. (p3=m @ 25'7)
Std C.E. (y8%m @ 25°C)
Sid C.E. (paem @ 257C)
Sid C.E. (u= 57C)
Std C.E. (5tm @ 2570)
Std C.E. (y5%m @ 25°C)
oTRO - - - s - e - - = | = — - . » -
CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPG |
Criterio para la verificacidn de pH en musestra control: El valar entre las mediciones reslizacas nc?«:& de eaceder
de 0.03 UpH i 25°C entre sllas, El valor medidy no debes de ssceder £ 2.5 % del valor nominal.
Criterio para la verlficaciin de C. E. en muestrs control: El valor entre las mediciones realizadas no deberd seceder
de 5 % de! valor nominal de ls muestrs centrol, Cada uno de los 2 valoies no debecd diferr en £5 % del valor nominal de
la muestz control,
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LABORATORIOS * ABC intertek + ABCARalitic

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. de C.V.
[ HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA ] [ FipM2-4 |

FRIAS BOBADILLA) oM. EGC125238/06S
ALIZACION DE LOS SITIOS DE MUEST . o

PUNTO DE MUESTREQ

21° 17' 20.75" N, 89° 3' 19.07" W

 PLANO DE LOCALIZA!

Comuily gy do GHOPTETTTN
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LABORATORIOS = ABC : .

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS 5.4, de C.V. lntertek +ABCAna“tlc

[ HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA — | [ _Fapmza |
SITIO / IDENTIFICAGION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRI#-.S: BOBADILLA) ) o.M.: EGC12523014GS

CALIBRACIONES Y COMPROBACIONES ADICIONALES

CALIBRACION Y COMPROBACION DEL EQUIPO EN CAMPO

| SOLUCIONES DE REFERENCIA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRAGTIGA DEL EQUIPO PARA pH
I FECHA: = HORA: — EQUIPO TIPO 1: Con medicisn de pendiente L
¥
i i e gy | S0 | pep | Pedeteedds | Penterte Tetrca | Efcenca | CURO S8 |Fiseia qos estiece Grieia | TR
Sokcitn i Hrad A% e 2y | Acewtacitn | R0, | imVAGH @ 26C) | (mVAH @ °C) [ Elecroda | AR de Atapracen —n
[ tveier roms) {Sdkrimiea) g con2 | IRHE ol ‘
| Gecimaise o0 = | NMX-AS-008-SCFI
e - -50.16 - = =
SHCE. (m g 2% - - - - - - —| FaBricanTE
Buff 8 #'T)
Ll = = == = £0.03 = EQUIPO TIPO 2: Sin medicidn de pendiente
Buffer pH 7 (UpH @ 575
VImpL e - - - - 003 = || et |Pend Tetcal €1 Electoon | €1 Electuan | CRSOCY | Fuente ue esistiece | RO,
. . wcr ™ Mirema (%] | Masms (% por Criwrio de Acepeacién | ol L
Buffer pH 10 {ipH @ 20°¢ - = = = +0.03 = J '
o = = 50.16 = = — | —| rasricante =

* En ol £3%0 de quipos que durents la calibrecidn no amojan el veler medido, ol resultado de ls callbracidn se coniderars somo Aceptads, ' Dales proporcionados por el fabricante de! aquipo.
simipre y cuando ef equipo no amoye un sror durants la cafibracidn,

COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO EN CAMPO

CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO*

FECHA: — HORA: — Criterio para la verificacion de pH
Vaior Meddo de Termperaturs *C) -Cada uno de los 3 valores de la verificacion no
Velor Madido pH (UpH & 25 *C) regietrar ton 2 decirales regei con 1 decemal Cumple Covenies ga | deberd diferir $0.05 UpH @ 25°C con respecio al
| Pardmetro | Velor Medico C . (WSiom @ 25°C) regeirar en rimert snlero verficactn” | valor rominal de la salucion buffer,
| ot 2 3 PROM Error °C) 1o F;“W. (54 NG) -El valor entre las mediciones realizadas no deberd de
1 2 ] { excader de 0.03 UpH £ 25°C enlre ellas,
C.E. — —_ — — — - — — - -— Criterio para la verificacién de C.E.
pH4 —_ — —_ - —_— _ _ —_ —. L -Cada uno de los 3 valores no debera diferir en £ —%
de la incertidumbre de !2 solucidn utilizada pare la
pHT = —_ - —_ - = = = &= == calibracidn.
pH 10 — - — - - == - —_— —— e -El valor entre las medicionas realizadas no deberd
excader de 5 % del valor nominal de 1a solucidn.
O, - - —_ —_ —_ —_ —_ —_ — st
NOTA: Las soluciones utlizadas pars la verincacion del equipo sun lss mismas que las ulizadas cara la calibraciin dei mismo.

CALIBRACION ¥ COMPROBACION DEL EQUIPO EN CAMPO

SOLUCIONES DE REFERENCIA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL EQUIFG PARA pH
FECHA: — HORA: — EQUIPO TIPO 1: Con medicidn de pendients
e '“.“ Lty Ao Penciants Wedid FPardenis Tedeca Efcenca Cried de Fusrte que entatiece Critere S
| Sohucitn Facha de DBom @ITTI | e | amlindo | UUPH@25C) | VIS @ 25°C) | Emcinio ()| AC"iRSSn de Acuptacin ez
Marca Cacucxtnd Lot UpH @ 25°C) (Acertace | e d J B Rechazsdol |
‘ fvaior orminal) s | IURHG .
(Barmomina) gt con 2 =5 Recrarada) ==
| decimales < — | NMX-AA-Q02-SCF|
T r——— = -59.16 - - =
Std C.E. (48iem @ 25°C) _ _ = - - . — FABRICANTE
ffer pH 4 (UpH @ 24°C)
BUTe TR (B 27y - - = = 2003 = EQUIPO TIPO 2: Sin medicion de pendiente
Buffer pH 2 >0
uffer pH 7 (UpH @ 23°C) - _ = o 003 =i n:,u.. Pad i o el E1 £, Fia Criero ce Fusrle que sstablece Respaco
— ey | TRl e | Misma % | Mbomaur Crierio de Aceptaciin | (Rcavisde|
Buifer pH 10 (Upr 2 25 C) i @ 1 . i S ——n
Ciro - - -55.16 - - - —| FAERICANTE -
* En ¢! 2255 de squipes que durenite la calibracidn no arcjan el valor madido. e resultndo de fa calibraciin se comsderard como Aceplads, ' DafoT proportionsdes por el fabricante de! aquipo.
siempre y cuando el equipo no ameje un srror durants la calibracién,
COMPROBACICN DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO EN CAMPO CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPG®
FECHA: - HORA: oy Criterio para la verificacién de pH
Valer Medido pH (UpH @ 25 'C) regiatr con 2 decimaies Vaior Medido de Temperatura ('C) -Cada uno de los 3 valores de la verficacidn no
| Vador Medio C E (uSom £ 25°C) regetrer en rumen enier regeirar con 1 dedimg) Cumpls Cetetios 88 | debers diferir £0 05 UpH @ 25°C con respecto al
i Pardrnetro v Tama verficacin’ valor nominal de la salucitn buffer,
¥ 2 3 1 2 3 oty Ertr °C) I.m"' S {817 NO) -El valor entre 'as mediciones reslizadas no deberd de
exceder de 003 UpH @ 25°C entie ellas.
C.E. = = - - - - —_ —_ - -— Criterio para la verificacién de C.E,
pH 4 _ e - s e s sz i - o -Cada uno de los 3 valores no debers diferir en £ -3
de ia incertidumbre de la soluciin utilizada para la
pHT — = = = = = = = = = calibracidn,
pH 10 —_ - = s - . s sack - - -El valor entre las mediciones reslizadas no deberd
= ceder de 5 %% del valor norminal de la solucidn,
itro: = =5 =5 = = = = = = =
NOTA: Las soluciores uliizadas psra la verficaci'n del squipo son les mismas que las uliizedas pars la calibracién dz! msmo.
OBSERVACIONES Y/O CAMBIOS AL PLAN DE MUESTRED:
RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA SUPERVISO

17-12-2111201/MEDSZEGC

GEMIARATORE321154

19-12:21/11:16/D0014/EGC 12523845

10.195 189 an

NOMERE ¥ FIRME

JESUS ANTONIO AGLILERA ROSAS

NOMERE ¥ FIRMA
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== F-IPPC3-7
O(u LABORATORIOS * ABC iNtertek « ABCANalitic | |, aweros en muestras sivptes PARAMETROS EN .
QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS 8.A, do C.V. ) Total Quality. Assured, Verncidad que Genera Canfianza. MUESTRA COMPUESTA FOLIO: — 47724
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. / LABORATORIO MERIDA ORDEN DE
AV. XCUMPICH No. 500 POR 20A Y 208, COL. XCUMPICH, MERIDA, YUCATAN, C.P. 97204 = TRABAJIO
Tels, (99) 9981 41 41 e-mail: lababc@labsabc.com.mx Pagina Web:www.labsabc.com.mx W
ORDEN DE TRABAJO / CADENA DE CUSTODIA EXTERNA PARA AGUAS =
. 180, Ext. SN, Col. S/C, PROGRESO, YUCATAN, C.P. 97320 S
SITIO DE MUESTRED! X ol. s/ W ORDEN DE
T
DIRIGIR INFORME A Facturacion No. DE CLIENTE: 62898  |FACTURARA: No. DE CLIENTE: 62498 g MUESTREO
Razén Social:  |[MUNICIPIO DE PROGRESO Razén Social: MUNICIPIO DE PROGRESO 3 m EGC125238/AGS
i}
gd COTIZACION
Direccién: 80, Ext. SN, PROGRESO, YUCATAN, C.P. 97320 Direccién: B, Ext, SN, PROGRESQ, YUCATAN, C.P. 87320 m = 21UVRY9010
a e —m—— e ———
o9 SUCURSAL
m m i i : INTELISIS
C.P.: 97320 C.P.: 97320 o= o
Atencién: MABEL EUGENIA AGUIRRE QUINTO Atencién: MABEL EUGENIA AGUIRRE QUINTO m d
& E
Teléfono: 9991 60 87 36 Teléfono: 9991 60 87 36 28 PRIORIDAD
a4
e-mail: mabel.aguirreq@gmail.com R.F.C.: MPY850101G86 m m A X
wF
m .
NOMBRE DEL PROYECTO: NO PROPORCIONADO SIRALAB: 5
@ [ -
HORAS DE OPERACION DEL PROCESO GENERADOR DE LA DESCARGA: — h B muesimascsiaslaa sl 1 S NO. DE
(Solo para muestreos compuestos en descargas) simplesa ar: m CONTENEDORES
i
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA FECHA HnA MATRIZDE | TIPO DEMTRA No.pE é vlir| | olrc
MUESTREO MUESTREOQ LA MUESTRA SIMP. / COMP. LABORATORIO
MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA) 17/12/2021 11:46 AAMMA Simple 1212418-1 X - o o| 0 2 0 0
NOMBRE DEL MUESTREADOR: EMPRESA: FIRMA MUESTREADOR: MUESTRAS PRESERVADAS CORRECTAMENTE: NO *CONTENEDORES ( registrar cantidad de):
TEMPERATURA DE LAS MUESTRAS EN LA RECEPCION: 3.00 °C V. Vidrio P. Plistico B, Bolsa P.C. Present. Comercial
JESUS ANTONIO AGUILERA ROSAS LABORATORIOS ABES A, DE C V. (MERIDA} e - .
TERMOMETRO EMPLEADO: 154-C 0. Otro (especificar en abservaciones)
No. de Hielera(s): 1 FERMI MID REGISTRO DE LA CADENA DE CUSTODIAS DE LAS MUESTRAS
OBSERVACIONES: INSTALACION: RSE INSTALACION: INSTALACION: L
CLIENTE AUTORIZA INGRESO Y ANALISIS SIN TEOSULFATO EN BASE A MANUAL v JOMBRE: RRCHA oy, [HOMBRE: FECHA: o JNOMERE: FECHA.
< < < ==
OPERATIVO DE COFEPRIS g JESUS ANTONIO AGUILERA ROSAS | 17/12/2021 g Camara Fria 17/12/2021 g
.nm FIRMA: HORA: x |FIRMA: HORA: = IFIRMA: HORA:
= =
z 4 =
w w w
kv 2- 1237 RSE MERIDA 16:59 / B
INSTALACION: RSE INSTALACION: RSE __Zm._‘b_..pn_oz_ —
NOMBRE: FECHA: NOMBRE: FECHA: NOMBRE: FECHA:
Nombre del . )
4 FAUSTO NICANOR GONZALEZ CARDENAS Firma del Camara Fria 17/12/2021 RUSSEL VIRGILIO TUN CHAN 17/12/2021 - -
Supervisor = - o o
Supervisor w w w
19-12-21/11:17/DO014/EGC125238/AGS/10.195.189.90 m FIRMA: HORA: le FIRMA: HORA: m FIRMA: HORA:
w w . B
Nombre del | MABEL EUGENIA AGUIRRE QUINTO o & o 2 &
=
Cliente _>V\ RSE MERIDA 12:37 16:59 Sow
17-12-21/12:29/MABELEUGENIAAGUIRREQUINTO/EGC125238/AGS/B66647054321154 -
[ PORTANTE: Con su firma el cliente declara estar de acuerdo con el alcance de la orden de trabajo.
CADENAS DE MUESTREADOR: 17-12-21/12:02/ME052/EGC125238/AGS/B66647054321154 ENTREGAL: 17-12-21/12:37/MEDS2/EGC125238/AGS/B66647054321154 RECIBE 1: 17-12-21/12:37/RSEMERIDA/EGC125236/AGS/866647054321154
VALIDACION ENTREGA 2: :.HN.Mu.ﬁm“m5_xmmz._mEo?_mmhpumwum.fnm:c.wmm.uws.:m RECIBE 2: _.u..m.u.mu_._.m..,mu\_gmanu._mmnu~m~un_.>mm...uc.»mu,§m.=m
(Aplica solo en
ISYSAMPLER) ENTREGA 3: — RECIBE 3: - ﬁ Hoja: 1 de 1 version 0.1




