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INFORME DE PRUEBAS

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA

No. DE ORDEN: 1206257
No. DE LABORATORIO: 1206257-1
FOLIO: 1872719

FECHA DE EMISION: 13/12121 gy
Pagina 1 de 3 Guizd(E]

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA)

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 01/12/2021 13:57

MUESTREADO POR:

LABORATORIOS ABC (MERIDA)

MUESTREADOR:

JESUS ANTONIO AGUILERA ROSAS

MATRIZ:

AGUAS SALOBRES Y MARINAS / MAR

OBSERVACIONES DE MUESTREO: NINGUNA

DATOS DE RECEPCION DE LA MUESTRA

FECHA Y HORA: 01/12/2021 17:33 |

No. FRASCOS:

2

PRESERVACION ADECUADA: NO

OBSERVACIONES: CLIENTE AUTORIZA INGRESO Y ANALISIS SIN TEOSULFATO , EN BASE A MANUAL OPERATIVO DE COFEPRIS.

DESCRIPCION: NINGUNA

RESULTADOS DE ANALISIS DE CAMPO

AA PARAMETRO METODO UNIDADES = RESULTADO D LDM LPC | ANALIZADO
ANALITICO | FECHA AN
313 |pH EN CAMPO | NMX-AA-008-SCFI-2016 |  upH 7.9 | 1 NA | NA | 0112/21 | ARJ
| 313 | TEMPERATURA EN CAMPO | NMX-AA-007-SCFl-2013 | 2 28 | 1 NA | NA | ot1221 | ARY
RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO
AA PARAMETRO METODO UNIDADES =~ RESULTADO 5] LDM LPC | ANALIZADC |
ANALITICO FECHA = AN
1,11 |ENTEROCOCOS POR SUSTRATO | NMX-AA-120-SCF1-2016. NMP/100 mL <10 10 NA 1.0 | 0211221 | MmPI
CROMOGENICO DEFINIDO [ APENDICE Il ‘ ‘ ’
3.13 |ESCHERICHIA COLI (NMP) | NMX-AA-042-SCFI-2016 | NMP/100mL 21.0 1| NA | 30 | 01/12/21 | sAJ

OBSERVACIONES ANALITICAS: NINGUNA
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NOTAS EXPLICATIVAS PARA MEJOR INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
LDM: Limite de Deteccion del Método LPC: Limile Practico de Cuantificacion, Enfiendzs2 que para los Metodos No Instrumentales el valor de la columna LPC
corresponde a la Cantidad Minima Cuantificable (CMC) D:Dilucién efectuada a la Mueslra NA: No Aplica AA: Prueba Acreditada o Aprabada (ver Tabia:
Reconocimientos Legaies) AN:Clave del Analisla que realizé la prueba ND: Significa que el resultado del analito es un vaior menor al expreszado en la celda LDM
0 en su defecto, al expresado en la columna del LPC. Otra forma de expresion es <LDM ¢ <LPC ~ NE: Analisis No Efectuado. B.S.:Base Seca
- Para caicular la Cantidad Minima Delectable en la muestra analizada, se debe multiplicar el LDM por la dilucidn efectuada (D)
- Si el resultado es mayor que el Limite de Deleccian del Método (LDM) y menor que el Limite Practico de Cuantificacion (LPC), debe ser tomado como estimado
- En los casos en los que se reportan métodos alternos estos han sido Autorizados por la dependencia correspondiente y de acuerdo al Art. 49 de la LFMN.
(1) El andlisis fue realizado con el Métado Extranjero (EPA, 1SO, SM, ASTM, elc) que se indica, el cual es un Método Alterno al Método Nacional (NMX o NOM).
El reconocimiento de este Método Alterno por las autoridades compelentes se indica en la columna AA.
- Los vaiores de las Incertidumbres Expandidas de cada uno de los parametros reportados en este informe se encuentran a su disposicion previa solicitud,
- Para el caso de superficies vivas/inertes y medio ambiente, el método repartado corresponde al procedimiento aplicado para la delerminacion analitica.

DECLARACIONES
- Este Informe de Pruebas no podra ser reproducido parciaimente sin la aulorizacion previa y por escrito de un Representante Legal de Interek+ABCARalitic.
- Los resultadas de las pruebas reportadas fueron reaiizados con los mélodos y procedimientos aqui asentados, y soio afectan a la muestra somelida a prueba.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS EL COMPROMISO DE INTERTEK+ABC ANALITIC CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES
UNIDAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y ANTI-CORRUPCION. EN ESTE SENTIDO LE SOLICITAMOS DENUNCIAR A LA
BREVEDAD POSIBLE CUALQUIER SITUACION QUE USTED CONSIDERE QUE ATENTE CONTRA ESTOS PRINCIPIOS Y QUE DERIVE DE LAS OPERACIONES
DE ALGUN COLABORADOR DE NUESTRA ORGANIZACION O ALGUN TERCERO RELACIONADO AL PROCESO DE PRESTACION DE NUESTROS SERVICIOS.
LA DENUNCIA PODRA HACERLA AL CORREO ELECTRONICO: denuncias@abcanalitic.com

En la ColumnalAA se indica 4 clave que liga con el laboratorio que realizé la prueba y el reconocimiento legal que lo ampara (ver apartado Reconocimientos Legales)
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INFORME DE PRUEBAS

No. DE ORDEN:1206257
No. DE LABORATORIO: 1206257-1
FOLIO: 1872719

FECHA DE EMISION: 13/12/21
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RECONOCIMIENTOS LEGALES (Actualizado al 19 de Noviembre del 2021)
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LABORATORIOS « ABC
QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.4. do C.V.

intertek - ABCAnalitic

HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA

[ FPM24

]

EMPRESA : MUNICIPIO DE PROGRESO
RESPONSABLE DE MUESTREO: JESUS ANTONIO AGUILERA ROSAS

No. DETERMINANTE:

O.M.:

EGC124008/AGS

TECNICO(S): —

FECHA DE MUESTREO:

SITIO / IDENTIFICAGION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA)
CONDICIONES FISICAS DEL PUNTO DE MUESTREO (limpieza, ssguridad, etc):

01/12/2021 13:57

PLAYA DEL MALECON TRACIONAL , SE OBSERVA

_WL

LIMPIA

INDIQUE LA FORMA PROPUESTA DE LA TOMA DE MUESTRA:

SE COLECTAN LAS MLIESTRAS A 30 CM DE PROFUNDIDAD DEL ESPEJO DE AGUA, SE REALIZAN MEDICIONES DE PARAMETROS DE CAMPO, LAS MUESTRAS SE PRESERVAN FISICAMENTE EN SITIO

EQUIPO EMPLEADO
— - - —r — OBSERVACIONES
PARAMETROS MARCA MODELC SERIE No. No. INVENTARIO
PH- TEMPERATURA HANMA Hige190 04190017101 ASECP-1008 oK

NOTA: Consuliar las especificeciones liciicas para la svaluacicn de la pendiente practica del equipo utilizado en la medicion de pH, en sl TA-53.

CALIBRACION Y COMPROBACION DEL EQUIPO ANTES DE SALIR A CAMPO

SOLUCHINES DE REFERENCIA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL EQUIPQ PARA pH
FECHA: 011272021 HORA: 0752 EQUIPO TIPO 1: Con medicién de pendienls
Valor Madiide 7 Triero 08 e
Craprg da Panderts Macgda Parciests Tedrice Eficanc Fusnis que setatiess Criariy
s Fecha de (uS/om. i 26°C / Resuftado VAIDH & 25° Aseplacain {(Aceptaco /
{vaiar namral) Maroa Cadtisided Lese UpH @ 25°C) paogrrerr (._““.,- (mivilipH @ 25°C) (mVAUpH @ 25°C) | Electrode (%) s e Aoaptacid
fesarneg O s | ey | fraimeedyy X | Mmx.annosscRl
- -56.35 =0.16 9563 95 ACEPTADA
SW C.E, (s6em @ 25°0) — — _ _ _ — N e
0 AN
Bufter pH “;"" Las FERMONT 15/08/2023 121143 400 £003 | ACEPTADA EQUIPO TIPO 2: Sin medicitn de pendiente
i °C; :
Bulfar pH 7 (UpH @ 23°C) FERMONT 110872023 130542 7.00 £003 | ACEPTADA | PodMn | Pondbiln foovosvol £ Snciode | EF Elecimde | CINIHS | oy s astaties | Flasiedo
7 (mvipH | mvieH @ Acepiacion (Aceptads /
it ™) Minime (%) | Maboina (%7 Criterio Os Aceptackin
Buffer pH 10 g @ 25°5) ewy | wo o7 Rachasadn,
doh FERMONT 26087023 132442 10.01 £003 | ACEPTADA
Otro _ _ _ _ _ _ - - £0.16 - - = — | FABRICANTE —

* En el caso de equipos que durante la calibraciin no amojan ef valor medidn, ol resuttado de la calhrcion 58 considerard como Aceplada, ' Delos proporcionados por el fabricante daf equipo,
slempra y cuando 8! equipo na armaje un sror durante ke calibracitn,

COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIFO ANTES DE SALIR DE CAMFO

CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO*

FECHA: 011272021 HORA: 07:52 Criterio para la verificacién de pH
Vaier Madido de Temparsiura {*Ch -Cada uno de los 3 valores de !a verificacidn no
vwmul{uwczs'?)wmzw registar con 1 decimal Cumpie Celerios 8e | debend diferir £0.05 UpH @ 25°C con respecto al
Saramero Vwior Mediio C.E. (Siem @ 25°C) regverwr Vo eriato = valor nominal de la solucion buffer.
1 2 3 PROM ey 'y | TP rcg;"w' 84 NO) -El valor entre las mediciones realizadas no deberd de
1 2 3 excadar de 0.03 UpH @ 25°C entre ellas.
C.E. —_ —_ —_ - - - — - — A Criterio para la verificacidn de C.E.
pH4 400 4.00 4.01 25.0 250 250 250 0.1000 251 CUMPLE  |“C@ds una de los 3 valores na deberd diferir an + —%
de la incerdidumbre de la solucidn ulilizada para la
pH7 7.00 7.01 7.01 25.1 252 252 25.2 =0.1000 253 CUMPLE calibracidn,
oH 10 10.00 10.00 10.00 252 253 253 253 0.1000 254 CuMPLE  [-El valor enlre las mediciones realizadas no deberd
=xcadar de 5 % del valor nominal de la solucién,
Otro: _ —_ —_ — —_ - — —_ — —
NOTA: Las soluciones utliradas para ke verificaciin del equipe son las mismas que lss utikeadas para & calibrecion dol mismo.

CALIBRACION Y COMPROBACION DEL EQUIPO EN CAMPO

SOLUGIONES DE REFERENCIA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRAGTICA DEL EQUIPO PARA pH
FECHA: 01/12/2021 HORA: 13-34 EQUIPO TIPO 1: Con madicidn de pendienle
Vekr Madido | Pandieriis Medd = ' x Crisnoge | on Resfado
Sohoen Favha de tSom @ 25°C/ o | mesmas | ) (NP § 25°C) E:amm} Pusmpamits 6 Rowplackin Sado |
Marcy Cachucidad Lot UpH g 29 C) (Aceptada | [o 0] FAaschazaco)
[valar nomina) 4 ) oon 2 N /upH @ &
b "'""m" 2°¢) | Rechemnda) X | NMY.AA002-SCFI
SHCE e -58.35 -59.18 98 A3 85 ACEPTADA
i = = = = = = —| FABRICANTE
Bufl )
Uierh 4;“3’:‘ awo FERMONT 1582023 121148 401 +003 | ACEFTADA EQUIPO TIPO 2: 5in medicidn de pendisnls
Buffer pH 7 (UpH @ 25°C E
PHT (UpH g 24°C) FERMONT 11/0812023 120842 690 £003 | ACEPTADA |PertMin | Pl rogial £f Elactiodo | Ef Einciode | U088 | o o b ostabince | [LSMMiado
609 ImAipH | eviUpH @ 2 Acepactn A (Acepmdo /
T T ey e=c | wo %) Minima (%] | bhoima (%] o Crtars de Aceplaciin | g}
aha ¥ FERMONT 2510812023 132442 10.02 £003 | ACEPTADA
tny _ _ _ _ _ _ — e 5016 e = — | =| rFrsmicanTE _
* En ol caso de equipos que durants &8 calibrackin no amajan el valor medida, el rasiltado de i calibraciin se corsiderard coma Ageptada, | DRIOE [roporsonedot por el fabricane del equipa.
siempre y cuando ol equipo no armoje un &fror durante la calibreciin, i ,
Pagina 1 de 4 Revisidn 3.4
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LABORATORIOS +« ABC intertek + ABCAnalitic

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A, de C.V.

HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA | |  FIPmM24 |
SITIO / IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA) i O.M.: EGC124008/AGS
COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPQ EN CAMPO CRITERIOS PARA VERIFIGACION DEL EQUIPO*
FECHA: 01/12/2021 HORA: 13:35 Criterio para la verificacidn de pH
- Vsior Madids Se Tampanstuns (°C) -Cada uno de los 3 valores de la verificacion no
aiar Madido pi (UnH @ 25 °5) sagiiar oo 2 decimaies mgistrar con 1 dacinal Cumple Criaros da | deberd diferir £0.05 UpH @ 25°C con respecto al
Paématin Valur Maddo C.E (uSiem @ 25°C) ragiatrsr an niinero antsr = il valor nominal de la solucidn buffer,
1 2 1 PROM Bror gy | 1O I_cgl'm (S1/HO) _E| valor entre las medicionss realizades no deberd de
' ? o sxcadsr de 0.03 UpH @ 25°C enlre ellas.
C.E. — — - — _ - —-_ - - - Criterfo para la verificacién de C.E.
-Cada uno de los 3 valores no deberd diferir en+ —%
5. 5. 5. 5. -0.1000 258 CUMPLE
pH 4 400 it - i o e s de la incertidumbre de la solucidn utilizada pars la
pH7 7.00 7.00 7.01 254 255 55 255 0.1000 258 CUMPLE  |calibracion.
-El valor entre las madiciones realizadas no debaré
5 5 1 ¥ {
pH 10 10.01 10.01 10.01 253 253 253 253 £.q00 e il excader de 5 % del valor nominal de !a solucitn.
Otro: - —_ —_ —_ —_ —_ b= = _ -
NOTA: Las solucieres utiizadas pam la verificackin del equipa son las mismas que las utiizades pars la calbrackin de! mismo, *
RESULTADOS DE CAMPO
TEMPERATURA £C) SH [UpH @ 25*C} cnmu(c-r "M. ME"“ A MATERIA “2:%‘& TEMP.
HORA regitrar £an 1 decimal raguT con 2 Decimales (e FLOTANTE COLOR OLOR AMBENTE (G}
- il { U | i) | APARENTE | APARENTE | ragurr con
TEMP. Presents decimal
1 2 3 | erow | erROR | oSS 1 2 L] 1 2 3 ) iy
13:57 279 279 278 279 -0.1000 28.0 7.82 7.92 7.92 — —_ — - — INCOLORD INGDORA 315
'NOTAT: EI promdio 06 188 lechuras de pH y Conduciividad 5 raaizan on ol SRIemE Sulonios 8 cAlculn,
NOTA2: Para sonductividad siecerics, of valkr madida on lat troe iocturss no deberd 4o aacader £5 % entre sliss.
VERIFICACICN DE MUESTRA CONTROL
| SOLUCIONES UTILIZADAS MEDICION DE MUESTRA CONTROL
Vaior Madids pH [UpH § 28 °C) Vetor Medido de Tempesivm ('C)
Pegirar con 2 decimaies regatrar con 1 decimal Cumpie
No. Veriinasain Baocin Maroh Lote FECHA HORA Vel Medido C E_ (uSom § 25°C) — Citarios do
fymlor-naminad] foamaves) | (hhomm) Pgiutar an nimars aneen Ermor - | ventmastn®
1 2 3 PROM o) Coregica 151 NO)
1 2 E | ey
Buffer pH (UpH @ 25°C)
1 a8 JTBAKER E22W03 01122021 1358 7.00 7.00 7.00 254 | 254 254 254 -0,1000 255 CUMPLE
Buffer pH (UpH @ 25°C)
Bufler pH (upH g 25°C)
Buffer pH (UpH @ 25°C)
Buffer pH (UpH & 22°C)
Buffer pH (UpH @ 28°C)
1 Std C.E. (y3¥em g 25°C)
Std C.E. (uo4m & 20°C)
Std CE. (ysem g 250)
Std C.E. (ustem @ 25°C)
Std C.E. (p8m @ 25°C)
Std C.E. (y8%m @ 27°5)
OTRO - s s - .- = = R e = = - - - -
CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO*
Criterlo para ia verificacién de pH en muestra control: El valor entre lss medicionss realizades no debera de swedar
de 0.03 UpH @ 25°C entre slias, El valor medids no daberd do excedar £ 2.5 % del valor naminal.
Criterlo para la varificaciin de C. E. en muastra comrol: El valor entre las mediciones reafizades no deberd exosdar
de 5 % de! valor nominal de la mussira control. Cada uno de los 3 valores no deberd diferir an 45 % de! valor nomina! de
la musst~a corrol.
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QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS 5.4, de C.V.

HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA ] [ FiPM24 |
SITIO / IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON R-OMERO FRIAS BOBADILLA) oM. EGC124008/AGS
'COORDENADAS Y PLANO DE LOCALIZACION DE LOS SITIOS DE MUESTREO ) BT Bk
SITIO( IDENTIFICACION: ~ COORDENADAS DEL PUNTG DE |

MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERD FRIAS BOBADILLA) 21° 17 20.44" N, 89" 39" 18.82°W

PLANO DE LOCALIZACION
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LABORATORIOS -

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A, de C.V.

ABC

HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA

SITIO / IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA)

ntertek + ABCAnalitic
| [ Fiemz4 |
oM.: EGC124008/AGS

CALIBRACIONES Y COMPROBACIONES ADICIONALES

CALIBRACION Y COMPROBAGION DEL EQUIPO EN CAMPO

SOLUCIONES DE REFERENCLA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL EQUIPO PARA pH
FECHA; — HORA: o EQUIPO TIPO 1: Con medicitn de pendiente
Walar Meddo Crearo de Rasdsse
Craericr e Pendarme Mesdica Paruiants Tedrica Eficmncia Fuenin que esiatiscs Crilwrio
Soandtn W it | e | Acewactn | SSEEE, | i@ 25°T) | imviupk @25) | cleorao tuy | ARecet d et
fwmir nominal) Pyem———" momewoend | IUM@ | g ey
. . w0 — | NMX-AA-D08-SCF|
- —_ -59.16 —_— —_ —_
Std C.E. (poem & 25°0) _ _ _ _ _ _ - FABRICANTE
i Pt
Bufter pH 4.GeH @ 8C) - = = — £003 = EQUIPO TIPO 2: Sin medicién de pandisnte
Buffer pH 7 (UpH @ 22°C]
BT R RS, - - - - +003 B el oo | URSUU RPN PPN [Ty [ e——
= Sr 8 | k) | swwna (k] | aabeme (ar | AT | Crimis de Acepacion | MAcoted0 !
Buffer pH 10 (upH @ 35°0) ioi LSkl wey j Ueld Rachazaso
Otro — — -59.16 — — — — | FABRICANTE —
* En el caso de equipos que durarie ia calitracién no arrcjan el valor madido, el resuttadn de Ia calibracién se comiderard como Aceptada, ' Dalos prop dos por el f: ds! equipo,
siempre y cuarddo el equipo no arteje un ermor durants ls calbracidn.
COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO EN CAMPO CRITERIOS PARAVERIFICACION DEL EQUIPO*
FECHA: — HORA: — Criterio para la varificacién de pH
X Valor Madiido de Tempestum ("C) -Cada uno de los 3 valores de la verificacion no
Vaior Medide pH {UpH ) 29 *C) regiirar son 2 Gecamales ragistror oon 1 Gecimal Cumpte Ctecios de {deberd diferir £0.05 UpH @ 25°C con respecto al
Parimetro Vakr Maddg TE. (WS/on @ 20°C) regatrer 80 lmen snkn = verffoasda®  lvalor nominal de la solucitn buffer,
L 1 2 3 proM | Emurpey | TP COMRISE|(SUIND) Ll valor onire las mediciones remizadas no deberd do
1 2 3 sxcader de 0.03 UpH @ 25°C entre slias.
C.E. - — - - — — — — - - Criterio para la verificacién de C.E.
pH 4 — - = = = == oy oo s - -Cada uno de los 3 vaiores no deberd diferir en + —%
de la incertidumbre de la solucidn utilizada para la
pH7 — = = = = = = — = = callbracidn,
pH 10 _— — " — — — — — - - -El valor entre las meadiciones realizadas no debers
== cader de 5 % del valor nominal de la solucidn,
NOTA: Lag soluciones utiizadas para la verificasion del equipo son les mismas que ias utilizadas para ls caiibracitn del mismo.

CALIBRACION Y COMPROBACION DEL EQUIPO EN CAMPO

wiamprs y cusndo el equipo no arroje un armor durante je calibrecién,

SOLUCIONES DE REFERENCLA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL EQUIPG PARA pH
FECHA: — HORA: e EQUIPO TIPO 1: Con medicién de pendients
Walor Madide Crawrio de Rumdade
Craario de Pandiacts Medide Pandenis Tedricn Efcenca Fusrde qua saiadiece Crisdo
Fecha g8 {p8ern @ 28°C Rewdtady . | Aceptacein {Aceptadn |
e Marcs Cocucant Low Upn g 2ove; | Acemcen | o Lo ) | mVABM@28°C) | (mvUoH @25°C) | Bleckodo k| RS 30 Acezeacen Y ;
e [Eot— rogararconz | e IVBRE | o el
3 A o0 — | NMX-AA-DO8-SCFI
Std C.E. (ua+ 2] — -59.16 —_— — —
e - ams - - - - - - —|  FABRICANTE
Buffer pH 4 (UpH @ 22°C)
_ - - e = +0.03 - EQUIPO TIPO 2: Sin madicién de pandiente
Buffer pH T 'C
fer p THQH ) _ — - - +0.03 - :'hmw mn-. and Tesricel £ 5 e e Crimode | 13 Remads
E SR — .,...,' i [ gt L] Mirig (W1 | Mdodma (%] 7 Crimrio Oe Aceptaciin Wm,
- - - - 0 -
Giro _ _ _ _ _ _ — — -50.16 - - —_ —| FABRICANTE -
* En ol caso de equipes que durants la calibracidn no arrojan ol valor medida, el resciado de !a calibracidn se gk camo Acepiada, ' Calos pmporcorados por el fabricants del equipo.

COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO EN CAMPO

CRITERIOS PARAVERIFICAGION DEL EQUIPO*

FECHA:

Criterio para la verificacién de pH

Vaior Medido pH {UpH [ 25 *C) egiirar con 2 dacimaies
Vaioe Medids C.E. (uem @ 26°C) regitrar en numam sries

1 2 3

HORA: =
Vo Madiirit de Temperstira [°C)
regisiar con 1 aecimel Cumple Crteros de
verfoaotn®
1 2 1 PROM | Emorpgy |TOMe-CoregEe | um oy

-Cada uno de los 3 valoras de la verificacitn no
deberd diferir £0.05 UpH @ 25°C con respecto al
vaior nominal de la solucion buffer,

-El valor entre las mediciones realizadas no deberds de
excedar da 0.03 UpH @ 25°C enlre ellas,

CE. s = == = - — —_ — - - Criterio para |a verificacién de C.E,
pH 4 - = = — — —_ — — — e -Cada uno de los 3 vaiores no debard diferir en + —%
PH7 — — — de la incertidumbre de la soluciin utilizada parz la

- - — — — - - calibracion,
pH 10 - = = — - = = = = _ -El vaior entre las madiciones raalizadas no deberd
Svo. = — — — — — — — dar de 5 % de! valor nominal de la solucidin,

NOTA: Las soluclones utilzadas para la verfficacidn de! equipo son lss mismas que les utiizadas pars I cafibraciin de

mismo.

OBSERVACIONES Y/O CAMBIDS AL PLAN DE MUESTREO:

RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA

SUPERVISO

01-12-2114:00MEDSHEGC 124008/4CS/ 88884 7054221154

02-12-21/12:22/D0014/EGC124008/A08/10,195.185,127

NOMBRE ¥ FIRMA

JESUS ANTONIQ AGUILERA ROSAS

NOMBRE Y FIRMA
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