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% LABORATORIOS * ABC INtertek - ABCAnalitic

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS 5.A, de C.V. Total Quality. Assured. Veracidad que Genera Confianza.
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. / Sucursal Mérida
Intertek + ABCAnalitic | Regién Sureste - Laboratorio Mérida, Yucatan
TAB 20800 S/N FRANCISCO DE MONTEJO FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO C.P. 97203 MERIDA, YUCATAN
Tels. (99) 9981-4141 e-mail: infolatam@intertek.com Pagina Web: https://www.intertek.com.mx/sostenibilidad/ 1

MUNICIPIO DE PROGRESO (62898 )
80- SN PROGRESO, PROGRESO, Yucatén, 97320
Atn: MABEL EUGENIA AGUIRRE QUINTO

No. DE ORDEN: 1422056 —com
No. DE LABORATORIO: 1422056-1
INFORME DE PRUEBAS
FECHA DE EMISION: 08/09/23
Pagina 1 de 3 WAAIKY

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA)
FECHA Y HORA DE MUESTREO: 30/08/2023 13:10

MUESTREADO POR: LABORATORIOS ABC

MUESTREADOR: JESUS ANTONIO AGUILERA ROSAS

MATRIZ: AGUAS SALOBRES Y MARINAS / MAR

OBSERVACIONES DE MUESTREO: NINGUNA

DATOS DE RECEPCION DE LA MUESTRA
FECHA 'Y HORA: 30/08/2023 15:00 No. FRASCOS: 2 PRESERVACION ADECUADA: NO
OBSERVACIONES: EL CLIENTE AUTORIZA INGRESO Y ANALISIS DE LA MUESTRA SIN PRESERVACION QUIMICA EN BASE AL MANUAL DE COFEPRIS.

DESCRIPCION: NINGUNA

RESULTADOS DE ANALISIS DE CAMPO

AA PARAMETRO 3 METODO UNIDADES | RESULTADO D LDM LPC ANALIZADO

A 3 : o ANALITICO : .. | FECHA AN
3,13 |pH EN CAMPO NMX-AA-008-SCFI-2016 U pH 7.9 1 NA NA 30/08/23 | AGR
3,13 | TEMPERATURA EN CAMPO NMX-AA-007-SCFI-2013 °C 29 1 NA NA 30/08/23 | AGR

RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO

AA PARAMETRO METODO UNIDADES | RESULTADO | D oM | Lpc ANALIZADO
: ANALITICO ; i | FEcHA. | AN
1,11 |ENTEROCOCOS POR SUSTRATO NMX-AA-120-SCFI-2016. NMP/100 mL <10 10 NA 1.0 31/08/23 MPI
CROMOGENICO DEFINIDO APENDICE Il
3.13 |ESCHERICHIA COLI (NMP) NMX-AA-042-SCFI-2015 NMP/100mL 23.0 1 NA 3.0 30/08/23 MAP

OBSERVACIONES ANALITICAS: NINGUNA

En la Columna AA se indica la clave que liga con el laboratorio que realizé la prueba y el reconocimiento legal que lo ampara (ver apartado Reconocimientos Legales)
Version 37.5
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QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. de C.V. Total Quality. Assured. Veracidad que Genera Confianza.

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. / Sucursal Mérida
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Tels. (99) 9981-4141 e-mail: infolatam@intertek.com Pagina Web: https://www.intertek.com.mx/sostenibilidad/
INFORME DE PRUEBAS FOLIO: 2167970

FECHA DE EMISION: 08/09/23 |y
Pagina 2 de 3 L2

NOTAS EXPLICATIVAS PARA MEJOR INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
LDM: Limite de Deteccion del Método LPC: Limite Practico de Cuantificacion. Entiéndase que para los Métodos No Instrumentales el valor de la columna LPC
corresponde a la Cantidad Minima Cuantificable (CMC) D: Dilucién efectuada a la Muestra NA: No Aplica AA: Prueba Acreditada o Aprobada (ver Tabla:
Reconocimientos Legales) AN:Clave del Analista que realizé la prueba ND: Significa que el resultado del analito es un valor menor al expresado en la celda LDM
o en su defecto, al expresado en la columna del LPC. Otra forma de expresion es <LDM 6 <LPC  NE: Analisis No Efectuado. B.S.:Base Seca
- Para calcular la Cantidad Minima Detectable en la muestra analizada, se debe multiplicar el LDM por la dilucién efectuada (D)
- Si el resultado es mayor que el Limite de Deteccion del Método (LDM) y menor que el Limite Practico de Cuantificacion (LPC), debe ser tomado como estimado
- En los casos en los que se reportan métodos alternos estos han sido Autorizados por la dependencia correspondiente y de acuerdo al Art. 49 de la LFMN.
(1) El andlisis fue realizado con el Método Extranjero (EPA, ISO, SM, ASTM, etc) que se indica, el cual es un Método Alterno al Método Nacional (NMX o NOM).
El reconocimiento de este Método Alterno por las autoridades competentes se indica en la columna AA.
- Los valores de las Incertidumbres Expandidas de cada uno de los parametros reportados en este informe se encuentran a su disposicion previa solicitud.
- Para el caso de superficies vivas/inertes y medio ambiente, el método reportado corresponde al procedimiento aplicado para la determinacién analitica.

DECLARACIONES
- Este Informe de Pruebas no podra ser reproducido parcialmente sin la autorizacién previa y por escrito de un Representante Legal de Intertek+ABCAnalitic.
- Los resultados de las pruebas reportadas fueron realizados con los métodos y procedimientos aqui asentados, y solo afectan a la muestra sometida a prueba.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS EL COMPROMISO DE INTERTEK+ABC ANALITIC CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES
UNIDAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y ANTI-CORRUPCION. EN ESTE SENTIDO LE SOLICITAMOS DENUNCIAR A LA
BREVEDAD POSIBLE CUALQUIER SITUACION QUE USTED CONSIDERE QUE ATENTE CONTRA ESTOS PRINCIPIOS Y QUE DERIVE DE LAS OPERACIONES
DE ALGUN COLABORADOR DE NUESTRA ORGANIZACION O ALGUN TERCERO RELACIONADO AL PROCESO DE PRESTACION DE NUESTROS SERVICIOS.
LA DENUNCIA PODRA HACERLA AL CORREO ELECTRONICO: infolatam@intertek.com

que liga con el laboratorio que realizd la prueba y el reconocimiento legal que lo ampara (ver apartado Reconocimientos Legales)
— A\ "
Versién 37.5
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RECONOCIMIENTOS LEGALES

INFORME DE PRUEBAS

No. DE ORDEN:1422056
No. DE LABORATORIO: 1422056-1
FOLIO: 2167970

FECHA DE EMISION: 08/09/23 S
Pagina3de3 Mmexico

(Actualizado al 28 de Julio del 2023)

DEPENDENCIA .
O INSTITUCION AA' LABORATORIO QUE REALIZO LA PRUEBA Y. No. DE ACREDITACION, APROBACION Y/O AUTORIZAGION. '+~ :
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboramno Matriz, Delegacion Alvaro Obregén, Ciudad de México:
1 | Acreditacién N° AG-096-029/11 - Fecha de Acreditacion 2011-07-28 - Rama Agu
Acreditacion N° A-027-001/11 - Fecha de Acreditacién 2011-08-01 - Rama Albmer\tcs
Acreditacién N° R-0091-009/11 - Fecha de Acreditacién 2011-05-23 - Rama Residuos
2 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboramrlo Tlaquepaque, Jalisco:
Acreditacién N° AG-072-016/11 - Fecha de Acreditacion 2011-08-09 - Rama Aqu
3 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Labora!orlo Mérida, Yucatan:
096-029/11_S1 - Fecha de Acreditacién 2014-03-25 - Rama Agua
4 LABORATORIO FERMI SA DE CV - Laboratorio Matriz, Delegacién Alvaro Ohregdn Ciudad de México:
a ﬁ N° A-0352-029/12 - Fecha de Acreditacién 2012-02-16 - Rama
35 | LABORATORIO FERMI, S.A, DE C.V. - Laboratorio Guadalupe, Nuevo Ledn
LABORATORIO DE ENSAYQ N° A-188-016/12 - Fecha de 2012-12-11 - Rama Ahmenlos
ACREDITADO * 5 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Labaralanu Tijuana, Baja California:
Acreditacién N° AG-0083-012/11 - Fecha de Acreditacién 2011-09-01 - Rama Agua
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Lahcralorla Guadalupe, Nuevo Ledn:
27 | Acreditacion N° AG-035-018/11 - Fecha de Acreditacion 2011-06-14 - Rama Agua
Acreditacién N° R-0283-022/11 - Fecha de Acreditacion 2011-06-09 - Rama Residuo:
“ Laboratorio de Ensayo acreditado GAMATEK, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Monterrey, Nuevo Le6
por ema, a.c. con base en los alcances 21 ﬁcrsg!:ac gn “o ;{-.' Oé)é%%lgg{.‘z Fecrha dde i:\cretﬂlamt? 2200112 %2 2047 F’lzama Tegles‘ﬁ asb -
iblicad la pégina de la entidad. creditac o e Acreditacion ama Ambiente La
publicacos an fa pigin il I No. FL - 09 - Fecha de Acreditacion 2009-08-25 — e cuenta con aj obaclon por parte de la DGN
INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO, SA DE CV- Lahora(orlo Matrlz Delegacion Azcapotzalco, Ciudad de México:
29 | Acreditacion N© AG-188-051/11 - Fecha de Acreditacion 2011-05-18 - Rama Agua
Acreditacién N° R-0044-003/11 - Fecha de Acreditacién 2011-05-23 - Rama Resuﬂuos
Acreditaciones otorgadas por Ia Enlldad Mexicana de Acredl(aclbn AC bajn la norma NMX- EC- 17025 IMNC-2018 (ISO/IEC 17025-2017):
parala C de de Ensayoy C
COMISION FEDERAL 7 "LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Matriz, Ciudad de México:"
PARA LA PROTECCION Tercero Autorizado como Laboratorio de Pruebas - Autorizacion en proceso de prorroga
CONTRA RIESGOS
SANITARIOS (COFEPRIS) "LABORATORIO FERMI, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Cludad de México:"
8 | Tercero A io de Pruebas - en proceso de prérroga
1 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Matriz, Delegacion Alvaro Obregén, Ciudad de México:
Aprobacion N° CNA-GCA-2588 - Vigencia del 2023-02-22 al 2024-12-12 - Rama Agua
12 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboralono Tlaquepaque, Jalisco:
Aprobacién N° CNA-GCA-2587 - Vigencia del 2023-02-13 al 2024-07-19 - Rama A
COMISION NACIONAL 13 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - storalono Meérida, Yucatan:
DEL AGUA N° CNA-GCA-2655 - Vigencia del 2023-03-22 al 2023-10-18 - Rama Agua
(CONAGUA) 14 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Tijuana, Baja California:
N° CNA-GCA-2620 - Vigencia del 2023-02-23 al 2025-02-23 - Rama Agua
28 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Guadalupe, Nuevo Ledn:
Aprobacién N° CNA-GCA-2590 - Vigencia del 2023-02-13 al 2024 08-19 - Rama Ag
30 | INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO, SADE CV - i A - Ciudad de México:
Aprobacion N° CNA-GCA-2536 - Vigencia del 2022-10-24 al 2024 10-24 - Rama Agua
GAMATEK, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Monterrey, Nuevo Leén:
PR%(E:I.;;AOD%%QIZ%DEFAL 22 | Aprobacién N° PFPA-APR-LP-FF-013/2023 - Vigencia 2023-07-14 al 2027-07-14 Rama Fuentes Fijas
AMBIENTE (PROFEPA) Aprobacién N° PFPA-APR-LP-RUIDO-007/2022 - Vigencia del 2022-09-02 al 2026-09-02 Rama Ruido de Fuente Fija
31 | INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Ciudad de México.
Aprobacién N° PFPA-APR-LP-RS-010-AMRS/2021 - Vigencia del 2021-08-03 al 2025-08-03 - Rama Suelos, Residuos. Lodos y Biosélidos
17 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Matriz, Ciudad de México:
PADRGN DE LABORATORIOS Registro N° PADLA/CDMX/CA/038/AAR - Vigencia del 2023-02-05 al 2024-02-05 - Norma NADF-015-AGUA-2009 - Rama Agua
AMBIENTALES DEL GOBIERNO GAMATEK, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Monterrey, Nuevo Leén:
DE LA CIUDAD DE MEXICO Registro N° PADLA/CDMX/CA/014/AGC - Vigencia del 2022-11-18 al 2023-11-18 - Norma NOM-085-SEMARNAT-2011 - Rama Gases de Combustién
24 | Registro N° PADLA/CDMX/CA/014/VM - Vigencia del 2022-11-18 al 2023-11-18 Norma NADF-004-AMBT-2004 Rama Vibraciones Mecanicas
Registro N° PADLA/CDMX/CA/014/ECI - Vigencia del 2022-08-12 al 2023-08-12 Norma NADF-016-AMBT-2016 Rama Equipos de Calentamiento Indirecto
Registro N° PADLA/CDMX/CA/014/RD - Vigencia del 2023-04-12 al 2024-04-12 Norma NADF-005-AMBT-2013 Rama Emisiones Sonoras
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Matriz, Ciudad de México
GBI o DEL. SoTADO 15 | Registro N* MEX/QRO/REDLAGO/AEAMER/2012-2013 - Vigencia del 2012-04-01 al 2013-04-01 - Rama Fuentes Fijas
Y QUERETARO Los Gobiernos del Estado de México y Querétara no han vuelto a publicar una Convocatoria para formar parte de la Red de Laboratorios
Ambientales. La ultima Convocatoria fue el 2011-11-29. Se desconoce si se emitird una nueva Convocatoria.
GOBIERNO DEL ESTADO 20 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Tijuana, Baja Califoria:
DE BAJA CALIFORNIA Registro No. SPA-LAMB-002/04 Vigencia del 2023-02-08 a la préxima convocatoria - Rama Fuentes Fijas y Agua
GAMATEK, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Monterrey, Nuevo Leén:
Sscfgz’éflllglgﬁ%ggff"o 23 | Aprobacién N° LPSTPS-029/17 - Vigencia a partir del 2017-08-24 Agentes Fisicos Ambiente Laboral
Aprobacion N° LPSTPS-029/2018 - Vigencia a partir del 2018-03-22 Agentes Quimicos Ambiente Laboral
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Sucursal - Monterrey, Nuevo Leén:
AGUAS DE SALTILLO s Registro No. PSSA-14/2023 Vigencia del 2023-04-19 al 2024-01-31 - Rama Agua
RAMOS ARIZPE 2 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Sucursal - Monterrey, Nuevo Le6n:
Registro No. PS-01-LAB-23 Vigencia del 2023-02-22 al 2024-01-31 - Rama Agua
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y i j i .
SANEAMIENTO DE JUAREZ, 24 LABPRAT?RIOS ABC QUIMICA [NVESTI‘GACIpN Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Matriz, Ciudad de México:
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA Registro N° JMAS-NORM-0067-N/2022 - Vigencia del 2023-02-27 al 2024-02-27 - Rama Agua
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y LABORATORIOS ABC QUIMICA, INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. - Laboratorio Matriz, Ciudad de México
SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, 36 | Registro Rama de Agua No. JMA-PSMA-024-99 - Vigencia 2022-12-09 al 2023-12-08 - Muestreo y
CHIHUAHUA No. JMA-PSAL-024-100 - Vigencia del 2022-12-09 al 2023-12-08 - Andlisis
A Prueba no i ni por alguna i o sin embargo el analisis se realiza de acuerdo a los requirimientos
marcados en nuestro Sistema de Geslldn de Calidad, Social y T el cual esta basado en la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018.
Parametro que por ser una preparacion de muesirs no requiere ser i ni o de acuerdo con los procedimientos
Naf:z‘&acrizlgzsas 8 internos tanto de la ema a.c.. como de las resp Estas prep son parte del proceso analitico.
c|® do en este p proviene de un calculo que involucra resultados de otros parametros que si fueron analizados
enla mues(ra ‘No se indica ningtin ya que esto aplica sélo para los pardmetros que se cuantifican a través de una prueba.
D | Prueba realizada por un Laboratorio externo

En la Columna AA se indica la clave que liga con el laboratorio que realizo la prueba y el reconocimiento legal que lo ampara (ver apartado Reconocimientos Legales)

Versién 37.5




1 1 X 1 L L
BufferPH (U@ 25°0) | FERMONT | oci06/2024 | 221547 4.00 $003  |ACEPTADO EQUIPO TIPO 2: Sin medicién de pendiente
Buffer pH (UpH @ 25°C) ;
PR FERMONT | 01/0412024 | 211447 7.00 £0.03  [ACEPTADO| PendMin | PendMix o0 reprical Ef Electrodo | Ef. Electrodo | S0 98 | £uente que establece | - ResuMtado
7.00 (mVUPH | (mV/UpH @ 5 4 Aceptacién (Aceptado /
= - @25C) 25°Cy (%) Minima (%) Méxima (%) (%) Criterio de Aceptacién Rechazado)
ffer 9”13‘;;@ 0 | FERMONT | 28/0212024 | 207145 10.00 +003  [ACEPTADO
Otro ( ) - - -59.16 - - - - | FABRICANTE -
* En el caso de equipos que durante la calibracién no arrojan el valor medido, el resultado de la calibracién se considerara como " Datos proporcionados por el fabricante del equipo.
Aceptada, siempre y cuando el equipo no arroje un error durante la calibracién
COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO ANTES DE SALIR DE CAMPO CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO*
FECHA (dd/mm/aa): 30/08/23) HORA (hh:mm): _10:10, Criterio para la verificacién de pH
- Valor medido de temperatura (*C) -Cada uno de los 3 valores no debera diferir +0.05 UpH
pad t“ N;mrﬂ:::g"?:s%rﬁsg?;?;":f‘::? z:;‘;;‘::’ registrar con 1 decimal Cumple Criterios de  |@ 25°C con respecto al valor nominal de la solucién
arametro verificacion® buffer.
entero
Q h:)'.‘: 1 2 3 PROM | Emor('c) | TemP: (?g)"’g"“ (S1/NO)

1 2 3 -El valor entre las mediciones realizadas no deberé de
CE. exceder de 0.03 UpH @ 25°C entre ellas.
pH 4.01 4.00 4.00 4.00 25.0 25.0 251 25.0 -0.4 254 sl Criterio para la verificacién de C.E.
pH 7.00 7.01 7.00 7.00 252 252 252 252 04 256 sl -Cada uno de los 3 valores no debera diferir en + % de

lai i de la solucién utilizada para la

pH 10.02 10.02 10.01 10.01 25.3 253 253 253 -0.4 257 sl calibracién. - )

N -El valor entre las mediciones realizadas no debera
Otro: i B ’ B - B 5 B - 8 |exceder de 5 % del valor nominal de la solucién.
NOTA: Las soluciones utilizadas rara la verificacion del equipo son las mismas que las utilizadas para la calibracién del mismo.

. CALIBRACION Y COMPROBACION DEL EQUIPO EN CAMPO
SOLUCIONES DE REFERENCIA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL EQUIPO PARA pH
FECHA (dd/mm/aa): 30/08/23) HORA (hh:mm): __12:15, EQUIPO TIPO 1: Con medicidn de pendiente
Valor medido Crtario d Pendiente medida Pendiente tedrica Eficlencia Criterio o (£ o1te que establece Criterio|  Resultad®
" Fecha de (uSlem @ 25°C/ aceptacion Resultado o s aceptacién ) (Aceptado /
Solucion Marca caducidad Lote UpH @ 25°C) ICE+ (Aceptada / (mV/UpH @ 25°C) (mVIUpH @ 25°C) Electrodo (%) %) de aceptacion
(valor nominal) A .
(dd/mm/aa) registrar con 2 Incertidumbre%] | Rechazada) NMX-AA-008-SCFI
decimales [UpH] @ 25°C X AR08
SdC.E. psem@2s'c) [ ———roA— | -58.29 -59.16 98.52 95 ACEPTADO
- - | - - - | FABRICANTE
- \
T
Buffer pH (UpH @ 25°C) : e o
3.99 N 2 6n d d
4.01 FERMONT 06/06/2024 221547 +0.03 ACEPTADA EQUIPO TIPO 2: Sin medicién de pendiente

Buffer pH (UpH @ 25°C) i

P 7( g e=e) 6.99 £003  |ACEPTADA| peilin | Pt [Pond Tetrical Ef Electrodo | Ef. Electroda [ SeM0 e | Fuento quo establece | Rosutadto)

. FERMONT | 01/04/2024 | 211447 il g (%) | Minima (%) | Maxima (%) | 2°°PI80M | Griterio do aceptacion |  (AceP
Buffer pH (U @ 25°C) 9.99 £003 | ACERTADAl— e ! Ll il
10.02 FERMONT 28/02/2024 207145 ¥
Otro ( ) e SE— = < -59.16 5 - o - | FABRICANTE =
2 = = = e -
* En el caso de equipos que durante la calibracién no arrojan el valor medido, el resultado de la calibracién se considerara como " Datos proporcionados por el fabricante del equipo
Aceptada, siempre y cuando el equipo no arroje un error durante la cal bracién
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