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LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. / Sucursal Mérida

intertek + ABCAnalitic | Region Sureste - Laboratorio Mérida, Yucatan
TAB 20800 S/N FRANCISCO DE MONTEJO FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO C.P. 97203 MERIDA, YUCATAN
Tels. (99) 9981-4141 e-mail: infolatam@intertek.com Pagina Web: htps://www.intertek.com. mx/sostenibilidad/ 1463078-1

MUNICIPIO DE PROGRESO (62898 )
80 - SN PROGRESO, PROGRESO, Yucatén, 97320
Atn: MABEL EUGENIA AGUIRRE QUINTO No. DE ORDEN: 1463078

No. DE LABORATORIO: 1463078-1

INFORME DE PRUEBAS FOLIO: 2224743

FECHA DE EMISION: 05/01/24
Pagina 1 de 3

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: | MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA)
FECHA Y HORA DE MUESTREOQ: [ 201212023 12:49

MUESTREADO POR: ! LABORATORIOS ABC

MUESTREADOR: l ERICK GONZALO CALVILLO

MATRIZ: AGUAS SALOBRES Y MARINAS / MAR

OBSERVACIONES DE MUESTREOQ: NINGUNA

DATOS DE RECEPCION DE LA MUESTRA
FECHA'Y HORA: 20/12/2023 17.18 ; No. FRASCOS: 2 i PRESERVACION ADECUADA: NO
OBSERVACIONES: EL CLIENTE AUTORIZA INGRESO Y ANALISIS DE LA MUESTRA SIN TIOSULFATO DE SODIO EN BASE AL MANUAL OPERATIVO DE

COFEPRIS.

DESCRIPCION: NINGUNA

RESULTADOS DE ANALISIS DE CAMPO

Al PARAMETRO METODO UNIDADES | RESULTADO | D LDM LPC ANALIZADO
ANALITICO FECHA | AN
3,13 |MUESTREO DE AGUAS EN | NMX-AA-014-1980 J | REALIZADO o NA | NA | 2012123 ] GCE
CUERPOS RECEPTORES ‘ !
313 pH EN CAMPO ' | NMX-AA00B-SCFI2016  UpH | 8o 1 NA | NA | 2oma2s | GCE

3,13 TEMPE.RATI'URA EN CAMPO NMX-AA-007-SCFI-2013 °C 25 1 NA NA ‘ 20/12/23 | GCEl

RESULTADQOS DE ANALISIS DE LABORATORIO

A | PARAMETRO METODO | UNIDADES |RESULTADO| D | LDM ‘ LPC [ _ANALIZADO
[ ANALITICO ‘ ] 5 | | FECHA | AN
1,11 |[ENTEROCOCOS POR SUSTRATO NMX-AA-120-SCFI-2016. ! NMP/100 mL 10.0 10 NA 1.0 21/12/23 MPI
CROMOGENICO DEFINIDC APENDICE Il
3.13  ESCHERICHIA COLI (NMP)  NMXAA-042-5CFI2015 | NWProoml | ND 1 NA 30 21n223 | HPA

OBSERVACIONES ANALITICAS: NINGUNA

En la Columna AA se indica la clave que liga con el laboratorio que realizd la prueba y el reconocimiento legal que lo ampara (ver apartado Reconocimientos Legales)
Version 38.0
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NOTAS EXPLICATIVAS PARA MEJOR INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
LDM: Limite de Deteccién del Método LPC: Limite Practico de Cuantificacién. Entiéndase que para los Métodos No Instrumentales el valor de la columna LPC
corresponde a la Cantidad Minima Cuantificable (CMC) D: Dilucion efectuada a la Muestra NA: No Aplica AA: Prueba Acreditada o Aprobada (ver Tabla:
Reconocimientos Legales) AN:Clave del Analista que realizé la prueba ND: Significa que el resultado del analito es un valor menor al expresado en la celda LDM
0 en su defecto, al expresado en la columna del LPC. Otra forma de expresion es <LDM 6 <LPC  NE: Analisis No Efectuado. B.S.: Base Seca
- Para calcular la Cantidad Minima Detectable en la muestra analizada, se debe multiplicar el LDM por la dilucidn efectuada (D)
- Si el resultado es mayor que el Limite de Deteccién del Método (LDM) y menor que el Limite Practico de Cuantificacién (LPC), debe ser tomado como estimado
- Enlos casos en los que se reportan métodos alternos estos han sido Autorizados por la dependencia correspondiente y de acuerdo al Art. 49 de la LFMN.
(1) El analisis fue realizado con el Método Extranjero (EPA, ISO, SM, ASTM, etc) que se indica, el cual es un Método Alterno al Método Nagional (NMX o NOM).
El reconocimiento de este Método Alterno por las autoridades competentes se indica en la columna AA.

- Los valores de las Incertidumbres Expandidas de cada uno de los parametros reportados en este informe se encuentran a su disposicién previa solicitud.
- Para el caso de superficies vivas/inertes y medio ambiente, el método reportado corresponde al procedimiento aplicado para la determinacién analitica.

DECLARACIONES
- Este Informe de Pruebas no podra ser reproducido parciaimente sin la autorizacién previa y por escrito de un Representante Legal de Intertek+ABCAnalitic.
- Los resultados de las pruebas reportadas fueron realizados con los métodos y procedimientos aqui asentados, y solo afectan a la muestra sometida a prueba.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS EL COMPROMISO DE INTERTEK+ABC ANALITIC CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES
UNIDAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y ANTI-CORRUPCION. EN ESTE SENTIDO LE SOLICITAMOS DENUNGIAR A LA
BREVEDAD POSIBLE CUALQUIER SITUACION QUE USTED CONSIDERE QUE ATENTE CONTRA ESTOS PRINCIPIOS Y QUE DERIVE DE LAS OPERACIONES
DE ALGUN COLABORADOR DE NUESTRA ORGANIZACION O ALGUN TERCERO RELACIONADO AL PROCESO DE PRESTACION DE NUESTROS SERVICIOS.
LA DENUNCIA PODRA HACERLA AL CORREO ELECTRONICO: infolatam@intertek.com

W\

'Q.I. JAVIER ENRIQUE SANCHEZ CHAVEZ
GERENTE DE OPERACIONES LABORATORIOS ABC ~ MATRIZ

En la Columna AA se indica la clave que liga con el laboratorio que realizd la prueba y el reconocimiento legat que lo ampara (ver apartado Reconocimientos Legales)
Version 38.0
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RECONOCIMIENTOS LEGALES (Actualizado al 20 de Octubre del 2023)

6 INSTITUCION AR LABORATORIO QUE REALIZO LA PRUEBA Y No. DE ACREDITACION, APROBAGION Y/O AUTORIZACION

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Matriz, Delegacion Alvaro Obregon. Ciudad de México

1 [ Acreditacion N° AG-096-029/11 - Fecha de Acreditacién 2011-07-28 - Rama Agua

Acreditacion N° A-027-001/11 - Fecha de Acreditacién 2011-08-01 - Rama Alimentos

Acrediacion N° R-0081-009/11 - Fecha de Acreditacion 2011-05-23 - Rama Residuos . o

2 [ LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Tlaguepague, Jalisco
Acreditacién N° AG-072-016/11 - Fecha de Acreditacion 2011-08-09 - Rama Agua

3 |LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Mérida, Yucatan:
Acreditacién N° AG-096-029/11_S1 - Fecha de Acreditacion 2014-03-25 - Rama Agua

4 | LABORATORIO FERMI, SA DE CV - Laboratorio Matriz, Delegacion Alvaro Obregén, Ciudad de Méxica

ema * Acreditacién N° A-0352-029/12 - Fecha de Acreditacion 2012-02-16 - Rama Alimentos
35 | LABORATORIO FERMI, S.A. DE C.V. - Laboratorio Guadaluf)e, Nueva Ledn:
FARDRATOMG BE { NOAYQ Acreditacién N° A-188-016/12 - Fecha de Acreditacién 2012-12-11 - Rama Al
ACREDITADO ¢ 5 [LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Tijuana, Baja California:
Acreditacion N° AG-0083-012/11 - Fecha de Acreditacion 2011-08-01 - Rama Aqua

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratono Guadalupe, Nuevo Leon
Acreditacién N° AG-035-018/11 - Fecha de Acreditacién 2011-06-14 - Rama Agua
Acreditacion N R-0283-022/11 - Fecha de Acreditacion 2011-06-09 - Rama Residuas

2

=~

* Laboratorio de Ensayo acreditado GAMATEK, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Monterrey, Nuevo Leon
por ema, a.c. con base en los alcances 21 | Acreditacion No. FF-0020-001/12 - Fecha de Acreditacion 2012-02-24 - Rama Fuentes Fijas
publicados en la pagina de la entidad. Acreditacion No. AL- 0035-004/12 - Fecha de Acreditacion 2012-02-07 - Rama Ambiente aboral.

Acreditacion No. FL - 09 - Fecha de Acreditacién 2009-08-25 ~ Area Flujo, Se cuenta con aprobacién por parte de la DGN

INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO, SA DE CV- Laboratono Matriz, Delegacidn Azcapotzalco, Ciudad de México
Acreditacién N° AG-188-051/11 - Fecha de Acreditacion 2011-05-18 - Rama Agua

Acreditacién N° R-0044-003/11 - Fecha de Acredi 2011-05-23 - Rama Residuo!

2!

©

Acreditaciones otorgadas por la Entidad Mexicana de Acreditacién, AC bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/EC 17025-2017)
“Requisitos Generales para ta Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibracién”

COMISION FEDERAL 7 | "LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Matriz, Ciudad de México:*
PARA LA PROTECCION Tercero Autorizado como Laboratorio de Pruebas - Autorizacion en procesa de prorroga

CONTRA RIESGOS '_

SANITARIOS (COFEFRIS) 8

"LABORATORIO FERMI, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Ciudad de México:"
Tercero Autorizado como Laberatorio de Pruebas - Autorizacisn N° TA-46-21 - Vigencia del 2023-10-12 al 2025-10-12 - Rama Alimentos

11 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Matriz, Delegacion Alvaro Obregon, Ciudad de México:
Aprobacion N° CNA-GCA-2588 - Vigencia del 2023-02-22 al 2024-12-12 - Rama Aqua
12 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Labaratorio Tlaquepaque, Jaiisco
Aprobacion N° CNA-GCA-2587 - Vigencia def 2023-02-123 al 2024-07-19 - Rama Agua
COMISION NACIONAL LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE C\ - Laboratorio Mérida. Yucatan
MiS N At 13 | Aprobacion N° CNA-GCA-2742 - Vigencia el 202-00-04 af 2025.00.04 - Rama Agua )
(CONAGUA) 14 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Tijuana, Baja California:
Aprobacién N° CNA-GCA-2620 - Vigencia del 2023-02-23 al 2025.02-33 - Rama Agua i
28 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Guadalupe, Nueva Ledn
Aprobacion N° CNA-GCA-2580 - Vigencia del 2023-02-13 at 2024-08-19 - Rama Agua o -
30 INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO. SA DE GV - Laboratorio Matnz, Delegacion Azcapotzalco - Ciudad de Mexico
Aprobacion N* CNA-GCA-2536 - Vigencia del 2022-10-24 al 2024-10-24 - Rama Agua

GAMATEK, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Monterrey, Nuevo Leén
PR RADURIA FEDERAL 22 | Aprobacion N° PFPA-APR-LP-FF-013/2023 - Vigencia 2023-07-14 al 2027-07-14 Rama Fuentes Fijas
AMBIENTE (PROFEPA) _ | Aprobacién N° PFPA-A_PR_-LP-RUIDO-O_O?{ZOZZ - Vigencia del 2022-09-02 al 2026-09-02 Rama Ruido de Fuente Fija

INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Ciudad de México.

3
Aprobacion N° PFPA-APR-LP-RS-010-AMRS/2021 - Vigencia del 2021-08-03 al 2025-08-03 - Rama Suelos, Residuos, Lodos y Biosdlidos

17 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Matnz, Ciudad de México
Registro N° PADLA/CDMX/CA/D38/AAR - Vigencia del 2023-02-05 al 2024-02-05 - Norma NADF-015-AGUA-2009 - Rama Agua

PADRON DE LABORATORIOS - = =i Tt =L A =
AMBIENTALES DEL GOBIERNO GAMATEK, SA DE CV - Laboratorio Matriz - Monlerrey, Nuevo Leon:
DE LA CIUDAD DE MEXICO Registro N° PADLA/CDMX/CA/Q14/AGC - Vigencia del 2022-11-18 al 2023-11-18 - Norma NOM-085-SEMARNAT-2011 - Rama Gases de Combustién

24 | Reqistin N° PADLA/CDMX/CA/D14/VM - Vigencia del 2022-11-18 al 2023-11-1 8 Norma NADF-004-AMBT-2004 Rama Vibraciones Mecanicas
Repistro N° PADLA/CDMX/CA/014/EC - Wigencia del 2023-09-13 al 2024-09-13 Norma NADF-016-AMBT-2016 Rama Equipos de Calentamiento Indirecto
Reqistro N° PADLA/CDMX/CA014/RD - Vigencia del 2023-04-12 at 2024-04-12 Norma NADF-005-AMBT-2013 Rama Emisiones Sonoras

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION ¥ ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Matriz, Ciudad de México

GOBIERNOS DEL ESTADO Registro N° MEX/QRO/REDLASO/AEAMER/Z012-2013 - Vigencia del 2012-04-01 al 2013-04-01 - Rama Fuentes Fijas

E MEXICO 1

=3

Y QUERETARO Los Gobiemos del Estado de México y Querétaro no han vuelto a publicar una Convocatoria para formar parte de la Red de Laboratorios
Ambientales. La dftima Convocalona fue el 2011-11-20 Se desconoce si se emitird una nueva Convocalona
GOBIERNO DEL ESTADO 20 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Tijuana, Baja California:
DE BAJA CALIFORNIA Registro No. SPA-LAMB-002/04 Vigencia del 2023-02-08 a |a prixima convocatoria - Rama Fuentes Fijas y Agua
GAMATEK, SA DE CV - Laboaratorio Malriz - Monterrey, Nuevo Ledn:
SECRETARIA DEL TRABAJO 23 | Aprobacion N° LPSTPS-020/17 - Vigencia a partir del 2017-08-24 Agentes Fisicos Ambiente Laboral
Y PREVISION SOCIAL
Aprobacién N* LPSTPS-029/2018 - Vigencia a partir def 2018-03-22 Agenles Quimices Ambiente Laboral
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratono Sucursal - Monterrey, Nuevo Lebn
AGUAS DE SALTILLO 2 | Regisiro No. PSSA-14/2023 Vigencia dei 2023-04-19 ai 2024-01-31 - Rama Agua
RAMOS ARIZPE 26 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Sucursal - Monterrey, Nuevo Leén
Registro No. PS-01-LAB-23 Vigencia del 2023-02-22 al 2024-01-31 - Rama Agua
s mgﬁ;‘;%gfuﬂ.‘g‘ég Y 34 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratono Matriz, Ciudad de México:
CIUDAD JUAREZ, CHIMUAHLIA Registro N° JMAS-NORM-0067-N/2022 - Vigentia del 2023-02-27 al 2024-02-27 - Rama Agua
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y LABORATORIOS ABC QUIMICA, INVESTIGACION Y ANALISIS, $.A. DE C.V - Laboratorio Matriz, Giudad de México
SANEAMIENTOQ DE CHIHUAHUA, 36 | Registro Rama de Agua No JMA-PSMA-024-99 - Vigencia 2022-12-09 al 2023-12-08 - Muestreo Yy
CHIHUAHUA He. JMA-PSAL-024-100 - Vigencia del 2022-12-09 al 2023-12-08 - Anlisis
A Prueba no acreditada ni autarizada o p por afguna institucion o ia,sin go el andlisis se realiza de acuerdo a los requinmientos
marcados en nuestro Sistema de Gestion de Calidad. Responsabilidad Social y Tecnologia, el cual esté basade en ta Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018.
Notas para casos B Parémetro que por ser una preparacicn de muestra no requiere ser acreditado, ni aprobado o autorizada. de acuerdo con los procedimientos
especiales internas tanto de la ema a.c., come de las respectivas dependencias gubernamentales. Estas preparaciones son parie del proceso analitico =
c El resultade reportado en este parameiro proviene de un calculo que involucra resultados de otros parametros que si fueron anaiizados
_~ | enlamuesira, No se indica ningun reconocimiento ya que esto aplica solo para los parametros que se cuantifican a fravés de una prueba
D | Prueba realizada por un Laboratario externo

En la Columna AA se indica la clave que liga con el laboratorio que realizd la prueba y el reconocimiento legal que lo ampara (ver apartado Reconocimientos Legales)
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LABORATORIOS * ABC

ntertek + ABCAnalitic
QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. de C.V.
] HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA ] L F-IPM2-4 I
EMPRESA : MUNICIPIO DE PROGRESO No. DETERMINANTE: -
RESPONSABLE DE MUESTREO: ERICK GONZALO CALVILLO OM.: EGC180125/AGS
TECNICO(S): - FECHA DE MUESTREO: 20/12/2023 12:49
SITIO / IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA)
CONDICIONES FISICAS DEL PUNTO DE MUESTREO (limpi seguridad, etc):
PUNTO DE MUESTREO EN MAR DEL MALECON TRADICIONAL.
INDIQUE LA FORMA PROPUESTA DE LA TOMA DE MUESTRA:
'SE COLECTA WA 30 CM DEL ESPEJO DE AGUA, SE PRESERVAN LAS MUESTRAS F| SICAMENTE EN SITIO.
EQUIPO EMPLEADO ONES
PARAMETROS MARCA MODELO SERIE No. No. INVENTARIO e
PH Y TEMPERATURA HANNA HISB180 04180024101 ASECP-1003 oK
NOTA: Consultar las ifh Yécnicas para ia evaluacién de la pendiants practica del equipo uilizado en la de pH, en el TA-53,
CALIBRACION ¥ COMPROBACION DEL EQUIPO ANTES DE SALIR A CAMPO
SOLUCIONES DE REFERENCIA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL EQUIPO PARA pH
FECHA: 20/12/2023 HORA; 12:04 EQUIPO TIPO 1: Con medicién de pendiente
Valor Medido Criterio de Resutado
Criterio de Pendierds Medida Pendierds Teddes Eficiancia Fuanis qua establece Critaric
—— Fechn de i uaubn:g;?! e | pH @250 | mVABH@ G | Electrode (%) Pt de Acepiacion {Agaptadd
{vatlor nominal) s mm""'d, registrar con 2 | 0%/ UoH @ e b
decimalas 25°C) X | NMX-AA-008-SCFI
S CE. (oiom @ 250 -56.73 -59,16 95.89 85 ACEPTADA
Bl o —_ — —_ - —_ — - FABRICANTE
H 4 °
Elek: p _"_”0"1" @2°c) FERMONT 06/06/2024 221547 400 $003 | ACEPTADA EQUIPO TIPO 2: Sin medicién de pendiente
Buffer pH 7 g
uffer pl ;L:;’: @25°) FERMONT 01/04/2024 211447 7.02 $0.03 | ACEPTADA | PandiMiy m""‘ Pend Tedrica| EY, Electrodo | EY. Blecirody | Cerode | o o @ P
S T oy | B | Wi {AY | Mivima gy Gar | Cikesiode Acapracen | (Acoptade!
orp ) o“:z" ez FERMONT 28/02/2024 207145 1003 £0.03 | ACEPTADA
Otro — - _ _ — = - — -59,16 - ’ - — —| FABRICANTE -
* En el caso de equipos que durante Ia callbracion o arrojan el valor medida, el resultado de la se como Aceptada, ' Datos por el del equipo.
siempre y cuando el equipo no arroje un emor durante la calibracién.
COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO ANTES DE SALIR DE CAMPO CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO*
FECHA: 20/12/2023 HORA: 12:05 Criterio para la verificacién de pH
. Valor Medida de Temparatura (*5) -Cada uno de los 3 valores de Ia verificacion no
Valor Medido pH (UpH @& 25 *C) registrar con 2 dacimsles registrar con 1 decimal Cumple Criterios de | debera diferir £0.05 UpH @ 25°C con respecto al
Paramotro Valor Medido C.E. (uS/cm @ 25°C) registrar an i ¢ valor nominal de la solucién buffer.
1 2 3 PROM Emor(rcy | TOMP- cc“ sgida {SH/ND} -El valor entre las mediciones realizadas no debera de
1 2 3 Q) de 0.03 UpH @ 25°C entre efias.
CE. — - — - — . - — — - Criterio para la verificacién de C.E.
pH 4 3.99 3.99 3.99 254 254 25.4 254 -0.4000 258 CUMPLE  |-Cada uno de los 3 valores o debera diferir en £ —%
da la incertidumbre de la solucidn utilizada parala
pH7 6.99 6.99 6.99 25.2 25.2 26.2 25,2 -0.4000 256 CUMPLE ik
pH 10 10.03 10.03 10.03 254 254 254 254 -0.4000 25.8 CUMPLE  |-El valor entre las mediciones realizadas no debera
de 5 % del valor nominal de la solucién.
Otro: - - — — — — — - — —
NOTA: Les soluciones ulifizadas para la verificacion del equipo son las mismas que las wilzadas para la calibracidn del mismo.
CALIBRACION Y COMPROBACION DEL EQUIPO EN CAMPO
SOLUCIONES DE REFERENCIA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRAGTICA DEL EQUIPO PARA pH
FECHA: 20/12/2023 HORA: 12:38 EQUIPO TiPO 1: Con medicién de pendiente
Vakor Medido: Criteriode | . Critario|
Criterio da 3 Perxdiertls Madida Pordiente Tedvrica Efipiencia F que .
Soiucion Fcha de (uSiem @ 28%C.1| Reattado | (onion g 25°C) (mVUDH § 26°G) | Electrods (%) do Aceplacién Jhcsnsdo
{valor nomieial) Marca Cuduckiad Lote UpH €@ 25°C) (% /UpH @ %) )
snim regsiarcond | 1% accy © | Recharada)® X | NMx-AA-008-SCFI
- -56.80 -59,16 96.01 95 ACEPTADA
Std C.E. (uSlc(rJn @25'c) _ _ = _ i _ = FABRICANTE
Bufter pH 4 4“3’1” ') FERMONT 06/06/2024 221547 3.99 £003 | ACEPTADA EQUIPO TIPO 2: Sin medicién de pendiente
Buffer pH 7 ° o
it e ;_l:;;‘ @0 FERMONT 0110412024 211447 6.99 £003 | ACEPTADA ?"‘”'“" m »"“" Pond Tecrica| Ef, Electrods | Ef, Electrodo | Sredode | oo o tabioce asutacio}
hl-uﬁer PH 10 woH @ 25°C) @=TY | oy b e e & oy - e M'd“)
A e FERMONT 28/02/2024 207145 10.01 2003 | ACEPTADA
Citro _ = _ S _ — - ' - -59,16 - - - - | FABRICANTE
* En el caso de equipos que durante la calibracion no arrojan el valor medido, el resultado de la se como Aceptada, ' Dalos por el f; del equipo.
siempre y cuando e! equipo no armoje un error durante la calibracién,
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LABORATORIOS « ABC

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. de C.V.

intertek « ABCAnalitic

HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA

| [ Firmza

SITIO / IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA) OM.: EGC180125/AGS
COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPC EN CAMPO CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO*
FECHA: 20/12/2023 HORA: 12:42 Criterio para la verificacién de pH
. Vailor Matfido de Temperatura (°C) -Cada uno de los 3 valores de Ia verificacién no
Vaior ma E” {UpH C’g;fgm' an‘:‘*""" reglsirar con 1 deckmal Cumpla Criterios de | deber4 diferir 0.05 UpH @ 25°C con respecto al
Parimetro Valor Medido C.E. (uS/om @ 25°CJ registrar an némem entsra valor nominal de la solucién buffer.
. 5 - 1 2 3 PROM Erroe {°C) m'(.c) (811NO) -E{ valor entre las mediciones realizadas no debera de
de 0.03 UpH @ 25°C entre ellas.
CE. — — — - — — — — —_ - Criterio para la verificacién de C.E.
pH4 4.00 4,00 4.00 263 253 253 253 -0.4000 257 CumpLg  |Cadaunodelos 3 valores no deberd diferir en £ —%
de laincer de la solucién utilizada para la
pH 7 7.01 7.01 7.01 252 252 252 252 -0.4000 256 CUMPLE  |calibracion.
pH 10 10.01 10.01 10.01 256 256 26 %8 -0.4000 26.0 cumpLe | El valor entre las mediciones realizadas no debera
de 5 % del valor nominal de la solucién.
Qtra: — —— — - — . - — — -
NOTA: Las solucones uizadas para la verificacion del equipo son las mismas que las utilzadas para 1 callbrackn del mismo,
RESULTADOS DE CAMPO
TEMPERATURA{°C} pH (UpH @ 25°C) gt oghame wateRin | CLORD ; TEMP.
HORA ragistrer con { decimat registrar con 2 decimales PR 5e¥ AT ARG FLOTANTE (mony COLOR OLOR AMBIENTE {°C)
{htntm} ! regletrar oon 1 APARENTE | APARENTE | registrar con 1
1 2 3 PROM | ERROR TEME: k] 2 3 1 2 3 Presente} docimal decimat
1249 | 249 249 249 | 249 | -0.4000 253 8.00 8.00 8.00 - - - - - INCOLORO SALINO 26.8
NOTAT: El promedic de las lecturas de oH y 5@ realizan on ol sistema de célculo.
NOTA2: Para conductividad elecirica, el valor medido en Ias tres lecturas no deberd de exceder 15 % entre ellas.
VERIFICACION DE MUESTRA CONTROL.
SOLUCIONES UTILIZADAS MEDICION DE MUESTRA CONTROL
Valor Medido pH (UpH @ 25 °C) Vialor Medido de Temparatura ("C)
ragistrar can 2 deckmales registrar con 1 decimal Gumple
No, Verificacion Sakcitn Marca tote FECHA | HORA Vialor Madido €., (uSicm @ 26°C) o] Stlerosco
{valor nominal) (udimm/an} | (hmm) raglatrar an nGmera antem 1 2 3 PROM Enor e
1 F] 3 e rc) @
Buffer pH (UpH @ 25°C)
1 099 FERMONT 240449 20/12/2023| 1247 9.99 9.99 9.99 251 | 254 | 254 25,1 -0.4000 255 CUMPLE
Butfer pH (UpH @ 25°C)
Buffer pH (upH @ 25°¢)
Buffer pH {upH @ 25°C)
Buffer pH (UpH @ 25°C)
Buffer pH (UpH @ 25°C)
] Std C.E. (uSfcm @ 25°C)
Std C.E. (uSiem @ 25°C)
Std C.E. (uSfem @ 25°C)
Std C.E. (usiem @ 25°C)
Std C.E. (uSfem @ 25°C)
Std C.E. (uSfem @ 25°C)
OTRO - - - - - — - — — — - - - -

CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO*

la muestra control.

Criterio para la verificacién de pH en muestra control: El valor entre las medicones realzadas no debera de exceder
de 0.03 UpH @ 25°C entre eflas. E| valor medido no debera de exceder + 2.5 % del valor nominal,

Criterlo para la verificacién de C. E. en muestra control: El valor entre las mediciones realizadas no debera exceder
de § % del valor nominal de la muestra control. Cada uno de los 3 valores no deberd difsri en £5 % de] valor nominal de
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LABORATORIOS + ABC

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. de C.V. tertek - ABCAnalitic
L HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA

] [Frmzz_ ]

SITIO / IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA)

COORDENADAS Y PLANO DE LOCALIZACION DE LOS SITIOS DE MUESTREO
SITIO / IDENTIFICACION:

MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA)

oM. EGC180125/AGS

COORDENADAS DEL PUNTO DE MUESTREO

21°17'20.16" N, 89° 39" 19.07" W

PLANO DE LOCALIZACION

Pagina 3 de 4 Revision 3.4



LABORATORIOS - ABC ntertek + ABCAnalitic

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. de C.V,

HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA ] L FiPmM2-4 ]
SITIO / IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA} OM.: EGC180125/AGS
[ CALIBRACIONES Y COMPROBACIONES ADICIONALES i
CALIBRACION Y COMPROBACION DEL EQUIPO EN CAMPO
SOLUCIONES DE REFERENCIA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL EQUIPO PARA pH
FECHA: i HORA: — EQUIPO TIPO 1: Con medicién de pendiente
Valor Medida i Criterio de Resuitado
Tellano de Pendients Madida Pendiente Tadrica Eficiencia Fuenie que establecs Criterio
Sokalt Fecha de (uSlem @ 25°C /| * Resutad . (Aceptadso /
: Marca Caduckiad lote UpH @ 25°c) | Ao ,“‘*"‘ (Aceptada s | (MVUPH@25°C} | (mVAGH @25°0) | Electrodo (%) %) de Aceptacidn Rechazado)
{valor nomingt} {Odmiaa) regisrarconz | IVRH@ ) LC
decinaie a8 ~ | NMX-AA-008-SCFI
. - 59,16 - — —
Std C.E. IuS‘-'T @25°C) _ _ _ _ _ _ N FABRICANTE
Buffer pH 4 ‘i"” @2°c) - - - - +003 — EQUIPO TIPO 2: Sin medicién de pendiente
Buffer pH 7 (UpH @ 25°C) _ _ - _ +003 - ::u‘m m Pond Tearkca| B2 Ea B Bloctroro | CHOOED | e Rmmo’
s i e Minima Mibimia Criteria da {Aceptado
Buffer pH 10 (UpH @ 25°C) _ B _ B 1003 _ aawcy | o % s oy
Otro - — -59,16 - - - | FABRICANTE —_
* En el caso de equipos que durante la calibracién no amojan el valor medido, el resultado de la calibracion se considerara como Aceptada, " Datos X por &l fabri del equipo.
siempre y cuande &l equipo no amoje un armor duranda la calibracion.
COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO EN CAMPO CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO*
FECHA: — HORA: — Criterio para la verificacién de pH
i 3 Valor Meddide de Temparatura (*C) -Cada uno de los 3 valores de la verificacion no
Vaior Mediido pH (UpH @ 25 *C} registrar con 2 decimales rogistrar con 1 decimal Cumph de |debera diferir £0.05 UpH @ 25°C con respecto al
Parimetrs | Valor Medido C.E. (St @ 25C) regietrar an : ¥orlicackn’ | valor nominl de Ia Solucicn buffer
1 2 3 PROM Emor {0} ""D-cfg'w {814 NO) -El valor entre las mediciones realizadas no debera de
1 2 3 exceder de 0.03 UpH @ 25°C entre ellas.
C.E. — — —_ - - — — - — - Criterio para la verificacién de C.E.
pH4 -— - —_ - — — —_ _— — — -Cada uno de los 3 valores no debera diferir en + —%
delai i de la solucién utilizada para la
PH7 - o - = - - - - - ot calibracisn,
pH 10 - - — — . — — —_ — —_ -El valor entre las mediciones realizadas no debers
der de 5 % del valor nominal de la solucién.
Otra - - — - - - — — - -
NOTA: Las solucicnes wtilzadas para La verificaciin del equipo son fas mismas que las utiizadas para [a calibracién del mismo.
CALIBRACION Y COMPROBACION DEL EQUIPO EN CAMPO
SOLUCIONES DE REFERENCIA EVALUACION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL EQUIPO PARA pH
FECHA: — HORA: — EQUIPO TIPO 1: Con medicién de pendiente
Valor Medido | i Criterio de . Resultato
3 Criweic o Pendiants Medida Pandients Tedrica Eficiencia Fuente que establess Criterio
Sohucitn Fecha de {sSlem @ 25°C/ Resultado : 5 o {Acaptads /
Matca Caduckied Lote UpH @ gorgy | Acomtacion | ooinny | (mVIUPH @ 25°C) e § 25°C) L) de Acaptasite i
{valor nominat), {Simmiaa) ke e LUpH B =
rogistrar 2505 M == | NMX-AA-008-SCFI
- - 59,16 - - —
FIREIES sior @ 26°0) - - - = - - ~|  FaeriCANTE
ifer pH 4 i
PR AR o 250, - — - - 003 - EQUIPO TIPO 2: Sin medicion de pendiente
Buffer pH T (UpH @ 25°C) - _ — — +0.03 — :M:lm anu. Pend Tedrica| EY, Electrods | Ef. Electrado Critario de Fusnite que satablece Rmhdo’
— ot (1) Minima Miima Aceplacin | ¢ ek de Aceptaciin
Buffer pH 10 (UpH @ 25°C) _ — _ _ 100 _ @2scy | as'cy o4 0ay oy %y M)
Otro _ . _ _ - _ - b -59,16 - - - — | FABRICANTE -
* En ¢l caso de equipos que durante a calibracién no arrojan el vador medido, el resultado de la cali se i como Aceptada, " Datos por &l dai equipo.
siempre y cuando el equipo no arraie un emor durante la calibracion.
COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO EN CAMPO CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPG"
FECHA: — HORA: — Criterio para la verificacién de pH
Valor Medide pH 26 °C) registrar con 2 decimales Valor Medida de Temperatura (C) -Cada unc de los 3 valores de la verificacion no
Valor Medido C.E. (m% H%Wm ndimero entero registrar con 1 decimal Cuample Critwion de | debera diferir £0.05 UpH @ 25°C con respecto al
f R vorificaelde®  valor nominal de la solucion buffer.
1 2 3 1 2 3 PROM Error (°C} o) . (SLING) -El valor entre las mediciones realizadas no debera de
exceder de 0.03 UpH @ 25°C entre ellas.
CE. - = - - ) - - - — — Criterlo para la verificacién de C.E.
pH 4 — -— — — — —_ —_ — —_ — -Cada uno de los 3 valores no debera diferir ent —%
de la incerti de la solucion utilizada para ia
pH7 - —_ — — — — —_— -— - — i ;
pH 10 — —_— - — — —_ — j— — — -El valor entre las mediciones realizadas no debers
cader de 5 % del valor nominal de la solucién.
Otro: - - - —_— — iy - -— — -—
NOTA: Las utilizadas para la veri del equipo son las mismas que las utiizadas para la calibracién del mismao,
'OBSERVACIONES Y/O CAMBIOS AL PLAN DE MUESTRED:

RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA SUPERVISO

20-12-23/13: 180 DA4 26-12-23/10:38/CNAI143_/EGC180125/AGS/136.226.1.100

NOMBRE Y FIRMA ERICK GONZALO CALVILLO NOMBRE Y FIRMA ASUNCION CORREA FELIX
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