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%C) LABORATORIOS * ABC iNtertek + ABCAnalitic

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS 5.4, de C.V. Tatal Quality, Assured. Veracidad que Genera Confianza.

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. / Sucursal Mérida

Intertek + ABCAnalitic | Region Sureste - Laboratorio Mérida, Yucatan
TAB 20800 S/N FRANCISCO DE MONTEJO FRACC, FRANCISCO DE MONTEJO C.P. 97203 MERIDA, YUCATAN ” m" |||| ||| |"|I||I|I|Im!
1470828-1

Tels. (99) 9981-4141 e-mall: infolatam@intertek.com Pagina Web: https:/iwww.intertek.com.mx/sostenibilidad/

MUNICIPIO DE PROGRESO ( 62898 )
B0 - SN PROGRESQ, PROGRESO, Yucatan, 97320
At'n: MABEL EUGENIA AGUIRRE QUINTO No. DE ORDEN:1470828

No. DE LABORATORIO: 1470828-1

INFORME DE PRUEBAS FOLIO: 2235224

DATOS DE LA TOMA DE MUESTRA

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALEGCON ROMERO FRIAS BOBADILLA)
FECHA Y HORA DE MUESTREQC: 17101/2024 13:02

MUESTREADO POR: LABORATORIOS ABC (MERIDA)

MUESTREADCR: JAVIER ALFREDO ZARAGOZA ALVAREZ

MATRIZ: AGUAS SALOBRES Y MARINAS / MAR

OBSERVACIONES DE MUESTREQ: NINGUNA

DATOS DE RECEPCION DE LA MUESTRA
FECHA Y HORA: 17/01/2024 16:48 No. FRASCOS: 2 PRESERVACION ADECUADA: NO
OBSERVACIONES: EL CLIENTE AUTORIZA INGRESO Y ANALISIS SIN TIOSULFATO DE SODIO EN BASE EL MANUAL OPERATIVO DE COFEPRIS

DESCRIPCION: NINGUNA

RESULTADOS DE ANALISIS DE CAMPO

TAAL PARAMETROL i .= METODO . © ‘UNIDADES? [RESULTADO!| = D= “LDM: 50 i ANALIZADO
Rl s | IS S ANALITICO] e R R A PN HAL | AN
pH EN CAMPO NMX-AA-008-SCFI-2016 UpH 8.3 1 NA NA | 1701724 | ZAJ
TEMPERATURA EN CAMPO NMX-AA-007-SCFI-2013 °C 24 1 NA NA | 170124 | ZAJ

RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO

PRAC

AR RESULTADO!| D" LDM.

in N

1,11 |ENTERQCOCOS POR SUSTRATO NMX-AA-120-SCFI-2018. NMP/100 mL =10 10 NA 1.0 18/01/24 | MPI
CROMOGENICO DEFINIDO APENDICE Il
3.13 |ESCHERICHIA COLI (NMP) NMX-AA-042-SCF|-2015 NMP/100mL 9.0 1 NA 3.0 17/01/24 | HPA

OBSERVACIONES ANALITICAS: NINGUNA

En la Columna AA se indica la clave que liga con el laboratorio gue realizo la prueba y e! reconocimiente legal que lo ampara {ver apartado Reconocimientos Legales}

Versién 38.5
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(NC’ LABORATORIOS * ABC ntertek + ABCAnalitic

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. de C.V. Total Quality. Assured. Veracidad que Genera Confianza.

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. / Sucursal Mérida

Intertek + ABCAnalitic | Regién Sureste - Laboratorio Mérida, Yucatan
TAR 20800 S/N FRANCISCO DE MONTEJO FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO C.P. 97203 MERIDA, YUCATAN |||I ll ‘
Tels. (99) 9981-4141 e-mail: infolatam@intertek.com Pagina Web: hitps:/ivww.intertek.com.mx/sostenibilidad/ 1470828-1

No. DE ORDEN:1470828
No. DE LABORATORIO: 14708281

INFORME DE PRUEBAS FOLIO: 2205224
FECHA DE EMISION: 26/01/24

Pagina 2 de 3 WAL

NOTAS EXPLICATIVAS PARA MEJOR INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

LDM: Limite de Deteccién del Métedo LPC: Limite Practico de Cuantificacién. Entiéndase que para los Métodos No Instrumentales e valor de la columna LPC
corresponde a la Cantidad Minima Cuantificable (CMC) D: Dilucién efectuada a la Muestra NA: No Aplica AA: Prueba Acreditada ¢ Aprobada (ver Tabla:
Reconocimientos Legales) AN:Clave del Analista que realizé la prueba ND: Significa que el resultado del analito es un valor menor al expresado en la celda LDM
0 en su defecto, al expresado en la columna del LPC. Otra forma de expresion es <LDM 6 <LPC  NE:Analisis No Efectuado. B.S.:Base Seca

- Para calcular la Gantidad Minima Detectable en la muestra analizada, se debe multiplicar el LDM per la dilucién efectuada (D)

- Si el resultado es mayor que el Limite de Deteccién del Método (LDM) y menor que el Limite Practico de Cuantificacién (LPC), debe ser tomado como estimado

- En los casos en 1os gue se reportan métodos alternos estos han sido Autorizados por la dependencia correspondiente y de acuerdo al Art. 49 de la LFMN.

() E! analisis fue realizado con el Método Extranjero (EPA, SO, SM, ASTM, etc) que se indica, el cual es un Método Alterno al Método Nacional (NMX o NOM).

£l reconocimiento de este Método Alterno por las autoridades competentes se indica en la columna AA.

- Los valores de las Incertidumbres Expandidas de cada uno de los parametros reportados en este informe se encuentran a su disposicion previa solicitud.

- Para el caso de superficies vivas/inertes y medio ambiente, el método reportado corresponde al procedimiento aplicado para la determinacion analitica.

DECLARACIONES
- Este Informe de Pruebas no podra ser reproducido parciaimente sin la autorizacion previa y por escrito de un Representante Legal de Intertek+ABCAnalitic.
- Los resultados de las pruebas reportadas fueron realizados con los métodos y procedimientos aqui asentados, y solo afectan a la muestra sometida a prueba.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS EL COMPROMISO DE INTERTEK+ABG ANALITIC CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES
UNIDAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y ANTI-CORRUPCION, EN ESTE SENTIDO LE SOLICITAMOS DENUNCIAR A LA
BREVEDAD POSIBLE CUALQUIER SITUAGION QUE USTED CONSIDERE QUE ATENTE CONTRA ESTOS PRINCIPIOS Y QUE DERIVE DE LAS OPERACIONES
DE ALGUN COLABORADOR DE NUESTRA ORGANIZACION O ALGUN TERCERO RELACIONADO AL PROCESO DE PRESTACION DE NUESTROS SERVICIOS.
LA DENUNCIA PODRA HAGERLA AL CORREC ELECTRONICO: infolatam@intertek.com

QlJ

En la Celumna AA sgfindied la clave gue liga con el laboratorio que realizé la prueba y el reconocimiento legal que lo ampara (ver apartado Reconccimientos Legales)
Version 38.5




QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS 5.4, do C.V.

Total Quality, Assured.

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. [ Sucursal Mérida
Intertek + ABCAnalitic | Region Sureste - Laboratorio Mérida, Yucatan

TAB 20800 S/N FRANCISCO DE MONTEJO FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO C.P, 97203 MERIDA, YUCATAN
Tels. (99) 9981-4141 e-mail: infolatam@intertek.com Pagina Web: https:/iwww.intertek.com.mx/sostenibilidad/
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¢ LABORATORIOS * ABC iNtertek + ABCAnalitic

Veracidad que Genera Confianza.

INFORME DE PRUEBAS

RECONOCIMIENTOS LEGALES

FECHA DE EMISION: 26/01/24
Pagina 3 de 3

{Actualizado al 22 de Enero del 2024)
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~OINSTITUCION =

AA! LABORATORIO QUE REALIZO LA PRUEBA Y No. DE ACREDITACION, APROBACION Y/O AUTORIZAGION. = AT

eI A~

LARDRATORIO OE ENSAYO
ACREDITADO *

* Leboralorio de Ensayo acreditado

por ema, &.c. conl base en los alcances

publicados en la pagina de la entidad.

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION ¥ ANALISIS, SA DE GV - Labratoria Malriz, Delegacién Alvaro Obregén, Cludad de México:
1 | Acreditacion N° AG-096-029/11 - Fecha de Acreditacién 201 1-07-28 - Rama Agua

Acreditacidn N* A-D27-001/11 - Fecha de Acreditacion 2011-08-01 - Rama Alimentos
Acredilacién N* R.0091-009/11 - Fecha de Acredilacion 2011.05-23 - Rama Reslduos

creditaclén N® AG-072-016/11_- Fecha de Acreditacién 2011-08-09 -

2. | LABORATORIOS ABC OUIMI1GA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV.E Laboratorio Tlaguepague, Jalisco:
Acl n N 1 Fech: acidn 2 Rama Agua

3 |LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratario Mérida, Yucalan:
Acradilacion N* AG-096-029/11_S1 - Fecha de Acredilacién 20414-03-25 - Rama Agua

s | LABORATORIO FERMI, SA DECV - Lahoratorio Malriz, Delegacién Alvare Obregon, Ciudad de México:
Acreditacitn N® A-0352-028/12 - Facha ds Acreditacion 2012-02-16 - Rama Allmentos

35 | LASORATORIO FERM), S.A, DE C.V. - Lahoraloric Guedalupe, Nugva Ledn:
Acredilacion N* A-188-016/12 - Fecha de Acreditacian 2012-12-11 - Rama Alimentos

5 |LABORATORIOS ABG QUIMICA INVESTIGAGION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboralorio Tijuana, Baja Callfornia:
Acreditacion N* AG-0083-012/11 - Fecha de Acreditacidn 2011-09-01 - Rama Aqua

LABORATORIOS ABG QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboralorio Guadalupe, Nueva Ledn:

27 | Acreditacién N® AG-035-018/1 - Fecha de Acreditacidn 2011-06-14 - Rama Agua

]

Acredllacion N° R-0283-022/11 - Fecha de Acreditacién 2011-08-09 - Rama Residugs
GAMATEK, SA DE CV - Laboralorio Matriz - Mnnterreaf Nuevo Ledn:
Acredilacion No, FF-0020-001/12 - Fecha de Acredilacion 2012-02-24 - Rama Fuentes Fijas,

Acredilacion No. AL- 0035-004/12 - Fecha de Acreditacion 2012-02-07 - Rama Ambienle Laboral,
Acreditacion No_ FL - 09 - Fecha de Acredilacion 2008-08-25 — Area Flujo, Se cuenla con aprobacién por parle de la DGN

2

2

INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO, SA DE CV- Laboratorio Malriz, Delegacitn Azeapetzalco, Cludad de México:
Acredilacién N* AG-188-051/11 - Fecha de Acredilacion 2011-05-18 - Rama Agua

Acreditacién N° R-0044-003/11 - Fecha de Acreditacion 2011-05-23 - Rama

Acreditaciones otorgadas por la Entidad Mexicana de Acreditacidn, AC bajo la noma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025-2017}):
"Requisitos Generales para la Gompelencia de Laboratorios de Ensaye y Calibracién”

COMISION FEDERAL 7 | "LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGAGION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Malriz, Cludad de México:"
PARA LA PROTECCION Tercero Aulorizado come Lahoratorio de Pruebas - Autorizacién N* TA-47-21 - Vigencia del 2024-01-12 al 2026-01-12 Rama Alimentos
CONTRA RIESGOS
SANITARIOS (COFEFRIS) 8 "L ABORATORIO FERMI, SA DE CV - Laboratorio Malriz - Cludad de México:"
Tercero Autorizade como Laboratoric de Pruebas - Aulorizacion N° TA-46-21 - Vigencia del 2023-10-12 al 2025-10-12 - Rama Alimentos
1 LARORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Labaratorio Matriz, Delegacién Alvaro Obregdn, Cludad de Méxica:

COMISION NACIONAL
DEL AGUA
(CONAGUA)

Aprobacion N® CNA-GCA-2588 - Vigencia del 2023-02-22 al 2024-12-12 - Rama Agua

12 | LABORATORIOS ABG QUIMICA INVESTIGAGION ¥ ANALISIS. SA DE CV - Labaralorio Tlaguspaque, Jallsce:
Aprobacion N° CNA-GCA-2387 - Vigencia del 2023-02-13 al 2024-07-19 - Rama Agua

LAEORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGAGCION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboralorio Mérida, Yucatdn:
A ion N* CNA-GCA-2742 - Vigencia del 2023-08-04 al 2025.09-04 - Rama Agua

14 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboralorio Tijuana, 8aja California:
Aprobacién N* CNA-GCA-2620 - Vigencia del 2023-02-23 al 2025-02-23 - Rama Agua

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratorio Guadalupe, Nueva Ledn:

28 | pprobacion N' CNA-GCA-2550 - Vigencia te 2023-02-13 &l 2024-08-13 - Rama Agua
30 | INTERTEK TESTING SERVIGES DE MEXICO, SA DE CV - Labaralorio Malriz, Defegacién Azcapotzalco - Cludad de México:

Aprobaclén N* CNA-GCA-2536 - Vigencia del 2022-10-24 al 2024-10-24 - Rama Agua

PROCURADURIA FEDERAL
DE PROTECCION AL
AMBIENTE (FROFEFA)

GAMATEK, SA DE GV - Laboratorio Malriz - Manlerrey. Nuevo Leon:
22 | Aprobacién N° PFPA-APR-LP-FF-03/2023 - Vigencla 2023-07-14 al 2027-07-14 Rama Fuentes Fijas
Aprobacién N® PFPA-APR-LP-RUIDO-007/2022 - Vigencia del 2022-09-02 al 2026-08-02 Rama Ruide de Fuente Fija

aq | INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO, 54 DE GV - Leboratorlo Mairiz - Cludad e Méxlco.
Aprobacion N* PFPA-APR-LP-RS-010-AMRS/2021 - Vigencla del 2021-08-03 al 2025-08-03 - Rema Suelos, Residuos, Lodos y Blosélidos

PADRON DE LABORATORIOS
AMBIENTALES DEL GOBIERNO

1 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALIS!S, SA DE GV - Laboralorio Malriz, Cludad da México:
7 Registro N° PADLA/COMY/CA/038/AAR - Vigencia dal 2023-02-05 al 2024-02-05 - Norma NADF-015-AGUA-2009 - Rama Agua

GAMATEK, SA DE CV - Laboratorio Malriz - Monterrey, Nuevo Ledn:

Roglstra N* PADLA/COMX/CA/014/AGC - Vigoncla del 2023-11-16 al 2024.41-18 - N .085- s &
DE.LA GIUDAD BE MEXICD 24 | Roglatre N° PADLA/CBMN/CA/G14/uM - Vigoncia dof 2025-1 e N O R o201 L R, S e Gy oustion
Registro N* PADLA/CCMX/CA/Q14/ECI - Vigencia del 2023.09-13 gl 2024-09-13 Norma NADF-018-AMBT-2016 Rama Equi[ws de Calentamisnlo Indireclo
Reglstro N* PADLA/CDMX/CA/014/RD - Vigencia del 2023-04-12 al 2024-04-12 Norma NADF-005-AMBT-2013 Rama Emisiones Sanoras
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGAGION ¥ ANALISIS, SA DE CV - Laboratorlc Malriz, Cludad de Méxica
GeBERNOS DEL ESTADD 13 | Resisiro " MEXIQROIREDLASDAEAMER/2012:2013 - Vigancia del 2012:04-01 sl 2013-04-01 - Rama Fuentes Fijas
Y QUERETARO Los Gobiemos del Estada de México y Querétaro no han vuella a publicar una Convocaterta para formar parte de la Red de Laboratorios
Amblentales. La tltima Convocataria fus el 2011-11-28. Se descanoce si se emilird una nueva Convocalorla,
GOBIERNO DEL ESTACO 20 LABORATORIOS ABC QUIMICA [NVESTIGACION ¥ ANALISIS, SA DE CV - Laboratario Tijuana, Bala Californfa:
DE BAJA CALIFORNIA Reglstro No. SPA-LAMB-002/04 Vigencia del 2023-02-08 a la proxima convocaloria - Rama Fuenles Fijas y Agua

SECRETARIA DEL TRABAJC

GAMATEK, SA DE CV - Laboratoric Malriz - Monterey, Nueve Leén:
23 | Aprobacién N* LPSTPS-029/17 - Vigencia a parlir del 2017-08-24 Agentes Flsicos Ambiente Laboral

Y PREVISION SOCIAL Aprobacién N* LPSTPS-026/2018 - Vigencia a partir cel 2018-03-22 Agentes Quimicos Amblente Laboral
AGUAS DE SALTILLO 25 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboralorio Sucursal - Monlerrey, Nuavo Ledn:
Registro No. PSSA-14/2023 Vigencia del 2023.04-19 al 2024-01-31 - Rama Agua
RAMOS ARIZFE LABORATORIOS ABC GUIMICA INVESTIGACION Y AMALISIS, SA DE CV - Laboralorio Sucursal - Monlerrey, Nusvo Lean:

26 | Registro No. PS-01-LAB-23 Vigencia del 2023-02-22 al 2024.01-31 - Rams Agua

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTOQ DE JUAREZ,
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, SA DE CV - Laboratario Matriz, Cludad de México:

M Reglstio N* JMAS-NORM-0067-N/2022 - Vigencla del 2023-02-27 al 2024-02-27 - Rama Agua

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA

LABORATORIOS ABC QUIMICA, INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. - Leboratorio Matriz, Cludad de México
36 | Reglstro Rama de Agua No. JMA-PSMA-024-99 - Vigencia 2023-12-09 al 2024-12-08 - Muestrao y

No. JMA-PSAL-024-100 - Vigencla del 2023-12-09 &l 2024-12-08 - Anlisis

Notas para casos
aspecialos

Prueba no acreditada nl aulofizada o aprobada por alguna Institugion o dependencia,sin embargo el andlisis se realiza de acuerdo a los requirimientas
marcados en nuestro Sistema de Geslion de Calidad, R llidad Social y T gia, el cual esté basado en la Norma NMX-EGC-17025-IMNC-2018.

Paramelro que por Sef una praparacian de muestra no requlere ser ditado, ni aprobado ¢ do, de acuardo con los procedimientos
inlernas tanlo de la 8ma a.c.. conio de Ias respectivas dependenclas gubernameniales. Estas preparaciones son parie del proceso analilico.

El resultado reportado en este pardmetro proviene da un célculo que invalucra resullados de olros pardmelros que si fuercn analizados

€ | enla mussira. No se indica ningan reconocimlento ya que esto aplica séio para les pardmelros que se cuanlifican a través de una prusba,
D | Prueba realizada por un Laboraterio externo

En la Columna AA se indica la clave que liga con el laboratorio que realizo la prueba y el reconocimiento legal que lo ampara {ver apartado Reconocimientos Legales)
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LABORATORIOS - ABC

QUIMICA INVESTIGACION ¥ ANALISIS S.A. ds C.V.

intertek + ABCAnalitic

| HOJA DE CAMPO PARA MUESTREQ PUNTUAL DE AGUA & [ FIPm24 |
EMPRESA : MUNICIPIO DE PROGRESO No. DETERMINANTE: -
RESPONSABLE DE MUESTREO: JAVIER ALFREDO ZARAGOZA ALVAREZ oM. EGC181254/AGS
FECHA DE MUESTREQ: 17/01/2024 13:02

TECNICO(S):

SITIO { IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERQ FRIAS BOBADILLA)

CONDICIONES FISICAS DEL PUNTO DE MUESTREO (limpleza, seguridad, ete):

PLAYA DEL MALECON TRADICIONAL, OLEAJE ALTO DURANTE LA TOMA DE MUESTRA

INDIQUE LA FORMA PROPUESTA DE LA TOMA DE MUESTRA:

SE TOMA MUESTRA A 30 CM DE PROFUNDIDAD DEL ESPEJO DE AGUA, SE REALIZA MEDICIONES DE PARAMETROS DE CAMFO, LAS MUESTRAS SON PRESERVADAS FISICAMENTE EN SITIO

PH-TEMPERATURA

suuwnsum_emo Y R e Tty TR
— : = OBSERVACIONES
MODELO”" 07 SERIE No.» ~ No. INVENTARIO . SRR A TALE

HIBB1B0 4160030101 ASECP-1004 -

ion da la T

practica dal equipo utilizado en la medicién de pH, en el TA-53.

técnicas para la

-/ CALIBRACION COMPROBAGION DEL EQUIPO ANTES DE SALIR A CAMPO

: ~ EVALUACION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL EQUIFO PARA pH
EQUIPO TIPO 1: Can medicidn de pendiente
¥ [Pendiorta Modida | Pondiants Teérica ! || Eficlencia pree {6 quo estableca Criteria (m:i ]
mIEH @ 28%C) || Elactiodd (%) [ agy il o hazado)
% | NMX-AA-008-SCFI
_ 53,16 8. 95 CEPTADA
e e - - - = - - * —| FABRICANTE i
Buffer pH 4}"0":‘* @250 FERMONT 0610672024 2218547 401 £003 | ACEPTADA EQUIPC TIPO 2: Sin mediclén de pendiente
B 7 : - -
uffer pH T e @ 25°C) FERMONT 0110472024 214447 7.00 2003 | Acerrapa | Porasma [k |yt B i | Bt Elactrod | | STt09 [ oris qu arisbieca |7 RESUEH2
7.00 (mvpH | (mvilpH &' o ‘Aceptacién | | {Aceplado /
P s (%) Mrnlma (%)s| MAxima (%Y |5 T Crileric da Acaplacin
Buffer pH 10 upH @ 25°C) LR R i= ; (%) Rechazado)
gl FERMONT 28102/2024 207145 10.02 £003 | ACEPTADA
e . _ - - -59.16 - = — || rasriGANTE [ -

* En 2l caso do oquipes qua duranto la calibracién no arrajan el valor medido, el rasultade de fa calibrackén sa considarara como Aceptada,
slampra y cuando el equipo na ancja un error durante la calibraclén.

" Datas proporcionados par el fabricanle del eguipo.

COMPROBACION DE LA CALIBRACION DEL EQUIPO ANTES DE SALIR DE CAMPO |

CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPO*

Criterio para la verificaclén de pH

FECHA: 17{0112024 HORA; 11:12
T 3 “Valor Madkio da Temparatura (‘G) -Cada uno de los 3 valores ds la verificacién no
uis ‘Tegistrar con 1 decimal cwnpb Critarios de |debera diferir £0.05 UpH @ 25°C con respecto a
7 o : oo BT “Varificacksn*’ " |valor nominal de la solucién buffer.

¥ 1. Mot 3 EﬁQM 'Erer (1C) Jeme:, ?“W‘EH"V ‘(SI1NO) -El valor entse las medicienes reolizadas no doberd do
155 A !. ! ¥ 3 : } : 3 * = exceder de 0.03 UpH @ 25°C entre allas.
C.E. - -— - - — - - — - - Criterlo para la varlficaclén de C.E.
pH 4 4.02 4,02 4.02 255 255 255 25,5 0.4000 251 CUMPLE -Cada uno de los 3 valores no deberd diferir en £ —%

da la incertidumbre de la soluclén ullizada para la
pHT 7.00 7.00 7.00 255 255 255 255 0.4000 251 CUMPLE callbracién.
H 10 0.4 10.0 10,01 255 255 255 255 0.4000 25.1 CUMPLE  |El valor enire las mediclones realizadas na deberd

i ik 1 excader de § % del valor nominal de fa solucién.
Otra: —_— —— - e — = - Rt — 25
NOTA: Las solucicnss ulilizadas para Ia verificacién del equipo son las mismas quo las ulilizadas para la calibracién dal mismo.

CALIBRAGICN Y.COMPROBACION|DEL EQUIPQ EN CAMPO!

EVALUACION DE LA PENDIENTE PRACTICA DEL F.GUIPO PARA pH
EQUIPQ TIPO 1: Con medicién de pendiente
1 aicae. || - peniima Modisa 7| “®andins Todrca | |~ Enclencla A’:‘;f‘;f.";; Fueria gus stabiose Griara tx;":‘:::f
| iAo [(MYUpH @25°C) ||/ (mVilipH @ 26C) | Eleciioda (%) | =) dn Acoptaciin) [ o SRR
' Rochazada)® 3 X
i\ ‘decimales | NSRS % | NMX-AA-008-SCFI
— - -56.85 -59,16 96.09 95 ACEPTADA
Sid C.E. (psiem @ 25°C) = = = - <h o 2 FABRIGANTE
Bulfer pH 4 ‘;"O"r @are) FERMONT 06/06/2024 221547 am £003 | ACEPTADA EQUIPO TIPO 2: Sin madicion de pendienta
Buffer pH 7 25°C ; s [ | 13 ] ] :
€ ':Lg; el FERMONT 01/042024 211447 7.00 +003 | ACEPTADA [Prahin |- Pmehle |pond Tosiical Y, Electroda ( EL. Electod e | Fuania qua esatioce Ampmml::: !
2 i | A8 | = ey | wimma oy | Masma ) [ IESS00CER | Citno do Aceptacian bl
Buffer pH10 Wy g2rc) FERMONT 2670212024 207145 10.02 +003 | ACEPTADA [— - .
Oy o = = = =, - - - -59,16 — — —| FABRICANTE e
*En ol caso de equipos qua durants la calibracion no amojan el valor medide, el resullade de a caibracién se considerard como Aceptada, * Dalos proporcionados per el fabricanta dol equipo.
sismpre y cuando el equipo no amoja un aror durants la calibracién.
Revision 3.4
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LABORATORIOS *» ABC

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. de C.V,

HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA

SITIO/ IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA)

T i e

Dt et

intertek + ABCAnalitic
| [ FiPMza ]
oM.: EGC181254/AGS

[TERIOS PARAVE \GIGN DEL EQUIPDS |
e ot AR

& |deberd4 diferir £0.05 UpH @ 25°C con respecto al

Critarlo para la verificaclén de pH
1[-Cada uno de los 3 valores de la verificacién no
|valor nominal de la solucién buffer,

-El vaior entra las mediciones realizadas no debera do
der de 0.03 UpH @ 25°C enlre ellas.

Crlterlo para la verlficacién de C.E.

-Cada uno de los 3 valores no debera diferir en £ —%

. .| . Cl
pH4 4,02 4,02 4.02 258 258 25,6 258 0.4000 2532 UMPLE 4o la Incerldumbee do ta sohueidn uilzads pars ta
pH7 7.01 7.01 7.01 258 256 258 256 0.4000 252 CUMPLE [callbracién.
-El valor enlre las mediciones realizadas no deberd
H 10 .00 0.00 10,00 25,6 256 . 6 0.4000 252 CUMPLE
B 1008 ! 24 il exceder de 5 % del valor nominal de la solucién,
Otro: - - — — - e — - - e
NOTA: Les utiizadas para la verfficacién del equipo son las mismas que las ulilizedas para la calibracién del mismo.

S

A

ECOLDRE
AP,

R
s Si ; s gl e
246 248 246 | 0.4000 826 8.26 8.26 —_ _ —_ — - INCOLORO MAR 2r.o0
NOTAL: El promedio da 123 loctures do pH y Conductividad se realizan en ol sistama automitico do caiculo,
NOTAZ: Para idad eleclric, ol valor 123 Ires lecturas no dobera de exceder £5 % entrs allas,
R I S (R VERIFICACION DE MUESTRA CONTROLE IR T
TILIZABAS H g e AT | o D T R S U I BN NS R M ESTRA/CONTRO
3 i (o Vi BH.8 25 :C]

Buffer pH (UpH @ 25'C) -

1 6.9 FERMONT 240449 17/01/2024 12:62 10.02 10.02 10.02 2586 2586 256 256 0.4000 25.2 CUMPLE
Bufer pH (upH @ 25°C)
Buffer pH (upH @ 25°C) _ - - = ron e
Buffer pH (upH @ 25°C)
Buffer pH (UpH @ 25°C)
Buffer pH (UpH @ 25°C)

i Std C.E. (uStem @ 25'C)
Std C.E. (usrem @ 25°C)
Std C.E. (uSicm @ 25°C)
Std C.E. {pS/em @ 25°C)
Std C.E, (uS/em @@ 25°C)
Sid C.E. (uSiem @ 25'C)

OTRO - - g - - = = = = — - = = = i
Criterlo para la varlficacidn de pH en muestra control: El valar entre las msleinnes realizadas no debera de excedar.
de 0.03 UpH @ 25°C entre ellas. £1 valor medido no dobers da exceder 2.5 % de! valor nominol,

Crilerlo para ia verificacién da C. E. an muestra control; El valor antre las mediclones reafizadas no doberd excader
do 5 % del valor nominal de la musstra control. Cada uno do los 3 valores no deberd diferir n 5 % del valor nominal da
la muestra contrel,
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LABORATORIOS - ABC ” .
&- QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S8.A. de C.V. mtertek ABCAnalitic
HOJA DE CAMPO PARA MUESTREO PUNTUAL DE AGUA | [FemMz4__]
o.M.: EGC1B1254/AGS

SITIO / IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL (PLAYA DEL MALECON ROMERD FRIAS BOBADILLA)

OORDENADAS Y/PLANO/DE] LDCALIZAGION DEILOS S!TIOS DEMUESTRED. "~
e K ; COORDENADAS DEL PUNTO DE MUESTREO,

21° 17" 20.57" N, B9 39" 18.74" W

" PLANOIDE LOCALIZACION | = FEIEEE

& : gl ;. I!
0 ngrese Ui
b .,&,\
-|BY.2 Pu,grw AP
st DA resOIA A
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LABORATORIOS - ABC intertek + ABCAnalitic

QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS 8.A.de C.V,

| 7 HOJA DE CAMPO PARA MUESTREQ PUNTUAL DE AGUA . ; | |  FIPn24 ]
SITIO / IDENTIFICACION: MALECON TRADICIONAL {PLAYA DEL MALECON ROMERO FRIAS BOBADILLA) oM. EGG181254/AGS

=

[ R CALIBRAC]
00 CALIBRACION;

el RN T AR RS

EQUIPO TIPO 1: Con mediclon de pendiente
Critarfa’de | W F’m"m" o
Eficiencis ‘ubnla qua a3 Critario a'-— sl

| Acaptacion S et Acaplado
m sk Rechazada)|

M8 ey

2 wal‘?’ﬂ!‘?%; b

— | NMX-AA-008-SCFI

- FABRICANTE

Buffer pH 4 (upH @ 25°C)

|5 - — — - +0.03 - EQUIPO TIPO 2: Sin medicién de pendlente
BufferpH7 (ipu @125'C) = = o - £0.03 - E’W& Fﬁi‘m m o Bslatiecs
Buffer pH 10 (UpH @ 25'C) _ = - = £003 i .[. 4 @*;’2 !Mw;ﬂé ViR kﬁ?‘é@giﬁmn 1| | Rechazada
Otro — - v P _ . = _ . - ~59,16 - - - -—| FABRICANTE -
"Enelcasa u:.qmm qua durante Ia calibracién no amojan ol valor modido, el resultado de |a calibrackn se considerara como Aceptada, 'Dalos por el dslanuim:

10 amcje un sror durante la

SIBMETG Y indo &l e
SR

I |{CRITERIOS PARAVERIFICACION DEL EQU

et e b

Critario para la verificaclén de pH

R A -Cada uno de los 3 valores de fa verificacién no
'?,E?LGJ%EH ar oo 2 dec debera diferir £0.05 UpH @ 25°C con respecto al
& 25°C) reglstrar.an valor nominal de la solucién buffer. *

-El valer entra las mediciones realizadas no dabera de
exceder de 0.03 UpH @ 25°C enlre ellas.

Critarlo para Ia verificacién de C.E.

-Cada una de los 3 valores no debera diferir en £ —%
dela da |a solucién ulilizada para la

pH4 — — —

pHT7 -— —_ - - - G - - = —

pH 10 - — - — —~ A . — o N -El valor entre |as mediciones realizadas no deberd
exceder de 5 % del valor nominal de fa solucién.

Otro: — —_ — —_ - — - — — —

NOTA: Las soluciones ullizadas para la verificacidn del equipo sonfas mismas que las utilizadas para la calibracién del mismo.

TN Y CONFRGRACON GE L EGUFO EN A

NMX-AA-008-SCFI

- FABRICANTE

F""” pH 4 tupH @ 25°C) = = = = £003 = EQUIPO TIPO 2: Sin madicién de pendients

Buffer pH 7 {upH @ 25°C) _ - - - £0.03

Buffer pH 10 (upH @ 25°C) _ _ - . —

Otro w _ =59,16

* En el caso de equipos que durente la calibracidn no arrojan e! valor medido, e! resultado de la ion sa como Aceptada, ' Dalos dos per ol fabricante del equipo,

siempre y cuando el equipe no arroja un arror durante la

RS S SR SN COMPROBACION DE A CALIBRACION DEL'EQUIPC EN CAMP O I i s B o i oo [N CRITERIOS PARA VERIFICACION DEL EQUIPOY)
FECHA: _______ — HORA:______  — Criterio para la verlficaclén de pH

mﬁ%:x)?%&gi@g'ﬁ 'r;":c s = -Cada uno de los 3 valores de la verificacién no
~ registrar <ol F debera diferir +0.05 UpH @ 25°C con respeclo al
! |valor nominal de la solucién butfer,
-El valor entre las mediciones realizadas no deberd de
~|exceder de 0.03 UpH @ 25°C entre elfas.
- Critarlo para fa verifleacién de C.E.

C.E. — - - — - — —_ — i

pH4 = o 2o == S - = = i i -Cada uno de los 3 valores no deberd diferir en £ —%
T de |a Incarlidumbre de la solucién utilizada para la
pH 10 — o) s — ooy — =) - — ! -El valor entre las mediciones realizadss no deberd

excader de 5 % del valor nominal de fa solucién,

Otro: - —_— —_ - —_ —_— - — —
NOTA: Las soluciones ulilizadas pera la verificacian dal equipo son las mismas qua las ulilizadas para la calibracion del mismo,
OBSERVACIONES Y/O CAMBIOS AL PLAN DE MUESTREQ: I TN T R TV R AT

e ) S R s et 2]

RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA SUPERVISO

17-01-24¢ C181254/AGS, 3778 17-01-24/19:02/ME032_/EGC181254/AGS/136.226.1.95
NOMBRE Y FIRMA JAVIER ALFREDO ZARAGOZA ALVAREZ NOMBRE Y FIRMA ERICK GONZALO CALVILLO
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